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EDITORIAL 



Na presente (continuando na próxima...) "Aula" do ABC, entramos no importantís- 
simo assunto dos MEDIDORES e das MEDIÇÕES, ou seja: da possibilidade concreta de 
"vermos", "lermos" e quantificarmos o quê está acontecendo, eletricamente, com os com- 
ponentes e circuitos, sob funcionamento ou mesmo em condições "estáticas"! 

Assim como um médico usa um estetoscópio e - modernamente - uma autêntica 
"parafernália" de instrumentos super-sofisticados, na análise do "funcionamento" do seu 
paciente, também o Leitor/"Aluno" pode, munido de MEDIDORES (em diversos graus de 
sofisticação e "intenção"...), diagnosticar o funcionamento e o "estado" de componentes e 
circuitos! Para tanto, achamos necessárias duas coisas: um razoável conhecimento de co- 
mo devem funcionar os componentes e circuitos (e esse é o objetívo básico da nossa Re- 
vista/"Curso"...) e também o conhecimento do funcionamento e características dos próprios 
instrumentos medidores (tema da presente "Aula", e da próxima...)! 

Os Instrumentos (nome genérico que damos aos diversos "MEDIDORES" utilizados 
em Eletrónica...) são a verdadeira "ferramenta" inteligente do Leitor/"Aluno", e sua im- 
portância é tão grande (ou maior...) quanto a do soldador, alicate, chave de fenda, para a 
parte puramente "construcional", de "mão de obra", dos circuitos e montagens! Por isso o 
cronograma do nosso "Curso" dedica não uma, mas duas "Aulas" completas sobre o as- 
sunto, que é abordado (sempre da maneira simples e direta que caracteriza o ABC.) em 
todos os detalhes práticos pertinentes, de modo que, ao fim do presente estágio, o Lei- 
tor/"Aluno" não só terá sólidos conhecimentos de como funcionam e como devem ser usa- 
dos os MEDIDORES, mas também saberá "improvisar", construir seus próprios medidores 
"dedicados" e especializados para a avaliação das grandezas inerentes às "coisas" da 
Eletrónica! 

A validade do presente estágio (e - principalmente - da sua "posição" dentro do 
nosso cronograma...) vai revelar-se intensamente nas sequentes "Aulas", pois logo, logo 
estaremos entrando em fases mais avançadas do nosso "Curso", com a abordagem de cir- 
cuitos complexos, Integrados e suas aplicações! Daqui pra frente, acabou o "Jardim de 
Infância", e vamos - literalmente - partir para o "pau"! Então, quem "treinou", "treinou"... 
Quem ficou na "moleza", encontrará inevitáveis dificuldades no acompanhamento das 
"brigas" que estão por vir... 

Neste especial momento, aconselhamos aos Leitores/"Alunos" mais "desligados" 
que releiam todas as anteriores "Aulas" e "Lições", buscando assimilar de verdade todos 
os conceitos já abordados, de modo a não ficarem para trás... É certo que (como dita a 
própria filosofia de ABC.) de tempos em tempos retornaremos a assuntos já vistos, acres- 
centando detalhes e "reativando" a memória da Turma, sempre que isso se mostrar ne- 
cessário... Porém o "grosso" dos Temas, daqui pra frente, exigirá um pré- embasamento 
consistente... Não é caso para preocupação, já que todo o "alicerce" do nosso "Curso" 
encontra-se nas Revistas/"Aula" de n 9 1 a 11... Quem já tem, mas "passou batido" em al- 
guma coisa, deve re-estudar. Quem está "chegando agora", deve providenciar a aqui- 
sição de todas as "Aulas" anteriores, estudando-as antes de tentar "entrar no ritmo"... 

Lembrem-se sempre, contudo, que "pintando" qualquer dificuldade, basta escrever 
para a Seção de CARTAS, expondo a dúvida sem acanhamento... Apesar da inevitável 
restrição de espaço, naquela Seção procuramos "limpar a área", esclarecendo os pontos 
que tenham ficado "nebulosos" para qualquer dos "Alunos"! 

O EDITOR 




E vedada a reprodução total ou parcial de textos, artes ou fotos que componham a presente 
Edição, sem a autorização expressa dos Autores e Editores. Os projetos eletrônicos, experiências 
e circuitos aqui descritos, destinam-se unicamente ao aprendizado, ou a aplicação como hobby, 
lazer ou uso pessoal, sendo proibida a sua comercialização ou industrialização sem a autorização 
expressa dos Autores, Ediotores e eventuais detentores de Direitos e Patentes. Embora ABC DA 
ELETRÔNICA tenha tomado todo o cuidado na pré-verificação dos assuntos teórico/práticos aqui 
veiculados, a Revista não se responsabiliza por quaisquer falhas, defeitos, lapsos nos enunciados 
teóricos ou práticos aqui contidos. Ainda que ABC DA ELETRÔNICA assuma a forma e o conteúdo 
de uma "Revista-Curso", fica claro que nem a Revista, nem a Editora, nem os Autores, obrigam- 
se a concessão de quaisquer tipos de "Diplomas", "Certificados" ou "Comprovantes" de aprendi- 
zado que, por Lei, apenas podem ser fornecidos por Cursos Regulares, devidamente registrados, 
autorizados e homologados pelo Governo. 
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TEORIA 10 



(12 PARTE) 




As Medições e os Medidores 

(TENSÃO - CORRENTE - RESISTÊNCIA) 



RE-ESTUDANDO O GALVANÔMETRO ("AULA" n<? 4), SUAS CARAC- 
TERÍSTICAS E PRINCÍPIOS - FAZENDO UM "CORRENTÍMETRO" ME- 
DIR TAMBÉM TENSÕES E RESISTÊNCIAS - COMO AMPLIAR E MUL- 
TIPLICAR AS FAIXAS DE MEDIÇÃO DE UM GALVANÔMETRO - AS 
ESCALAS - AS FAIXAS • MEDINDO CA. COM UM INSTRUMENTO DE 
C.C. - APLICAÇÃO: CONSTRUINDO SEU PRIMEIRO MULTÍMETRO! 



Aprendemos, logo na (funda- 
mental...) 15 "Aula" do ABC, a 
importância e a interdependência 
das três principais grandezas elétri- 
cas, a CORRENTE, a TENSÃO e 
a RESISTÊNCIA... Todo e qual- 
quer componente, circuito, bloco 
ou arranjo eletro-eletrônico, uma 
vez energizado, tem seu funciona- 
mento ou "comportamento" intrin- 
secamente submetido a tais valores! 
Os diversos cálculos e fórmulas 
que já vimos, no nosso "Curso", 
ajudam-nos a determinar, matema- 
ticamente, "a quantas anda" (ou "a 
quantas deveria andar"...) o circui- 
to ou componente, bem como nos 
permite adequar os regimes de tra- 
balho as características, parâmetros 
e limites dos componentes envolvi- 
dos, de modo que possamos "tirar 
deles"o MÁXIMO, sem porém 
"sobrecarregá-los" (o que os inuti- 
lizaria...). 

Enquanto TEORIA, contudo, 
as "coisas" são simples e diretas... 
Mas, na PRÁTICA são "outros 
quinhentos"... A única maneira ab- 
solutamente confiável de sabermos 
as CORRENTES, TENSÕES e 
RESISTÊNCIAS, que dinamica- 
mente (em funcionamento...) se 
manifestam nos componentes e cir- 
cuitos é MEDIRMOS tais grande- 
zas (cálculos são bons e confiáveis 
"no papel", mas "na Prática, a 
Teoria é outra", como dizem...). 

Um exemplo direto e irrefutá- 
vel: projetamos um pequeno e sim- 



ples circuito, com aplicação defini- 
da, tudo calculadinho e conferido 
(na "matemática"...); montamos o 
dito circuitinho com todo cuidado e 
atenção, ligamos a alimentação e... 
o "lazarento" NÃO FUNCIONA! 
Re-conferimos a "matemática", a 
montagem, as ligações e polarida- 
des, e tudo está "certo"... Mas 
NÃO FUNCIONA! O que fazer? 
Jogar tudo no lixo...? Arrancar os 
cabelos...? Culpar o Governo...? 
Mudar de Religião...? Obviamente 
que nenhuma dessas reações "radi- 
cais" leva à solução. Temos, sim, 
que conferir, com o uso de MEDI- 
DORES específicos, as condições 
dinâmicas de cada componente, 
bloco ou arranjo do dito circuito, 
verificando e quantificando "ao vi- 
vo" os parâmetros inicialmente de- 
terminados de forma apenas "ma- 
temática"! Encontraremos, então - 
inevitavelmente - um componente 



defeituoso (embora novo), um fio 
rompido "dentro do isolamento", 
uma bateria descarregada, um 
transístor defeituoso, um resistor ou 
capacitor com valor real diferente 
daquele indicado na peça, essas 
coisas! Graças aos MEDIDORES 
podemos confirmar a ocorrência de 
fenómenos elétricos, além de de- 
terminar suas intensidades! Compa- 
rando cuidadosamente "o que é" 
com o que "devia ser", facilmente 
identificamos o problema, sanan- 
do-o com a substituição de uma pe- 
ça defeituosa, ou com a correção de 
uma ligação imperfeita e... PRON- 
TO! O "mardito" circuitinho 
FUNCIONA, agora! 

Todo esse prólogo tem a úni- 
ca intenção de enfatizar a IM- 
PORTÂNCIA dos MEDIDORES e 
MEDIÇÕES na Eletrônica prática 
tanto que duas "Aulas" inteiras - a 
presente e a próxima - serão dedi- 
cadas ao assunto...). 



- FIG. 1 - Na 45 "Aula" do nosso 
"Curso", vimos os importantes 
EFEITOS MAGNÉTICOS DA 
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CORRENTE, onde aprendemos 
que todo e qualquer condutor, ao 
ser percorrido por Corrente, é en- 
volvido por um Campo Magnéti- 
co, gerado pela tal Corrente... Se 
enrolarmos o tal condutor, for- 
mando o que chamamos de BO- 
BINA, podemos ainda concentrar, 
intensificar esse campo magnéti- 
co, obtendo um ELETROIMÃ, 
com seus poios magnéticos Norte 
e Sul, e cujas forças de atração e 
repulsão se manifestam "iguaizi- 
nhas" as de um imã permanente 
(minério já encontrado magneti- 
zado, na Natureza, ou liga de fer- 
ro que foi "tornada" permanen- 
temente magnética). Ainda naque- 
la importante "Lição", vimos que 
se "mergulharmos" o nosso 
ELETRO-IMÃ num campo 
magnético firme, gerado por um 
imã permanente, ocorrerá uma in- 
teração entre as forças envolvi- 
das, determinando a manifestação 
de forças mecânicas (indução de 
movimento...) sobre ambos os 
componentes (o imã permanente e 
o indutor/bobina momentanea- 
mente percorrido por Corrente...). 
Tais fenómenos eletro-dinâmicos 
podem então, direta e proporcio- 
nalmente, transformar eletricidade 
em movimento, desde que o con- 
junto seja mecanicamente arranja- 
do de modo a bem "aproveitar" 
as manifestações e vetores... No 
dia-a-dia da Eletro-Eletrônica, são 
vários os dispositivos e compo- 
nentes que se valem de tais fenó- 
menos, para o seu funcionamento! 
Entre eles temos (fig. 1-A) o 
MOTOR de C.C. (aplicamos 
energia elétrica aos seus termi- 
nais, e ele a "transforma" no mo- 
vimento rotativo do seu eixo), o 
ALTO-FALANTE (fig. 1-B), ao 
qual aplicamos uma Corrente pul- 
sada ou "modulada", que ele 
"transforma" em movimento, 
imprimido às moléculas que for- 
mam o ar, e cujas proporcionais 
compressões e descompressões se 
manifestam - aos nossos sentidos 
- como SOM e, (fig. 1-C) o 
GALVANÔMETRO, na verdade 
um "parente" muito próximo do 
MOTOR e do ALTO-FALANTE 
(já que também manifesta uma 
"transformação" da Corrente em 
Movimento...). Também o gal- 
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vanômetro contém, intrinsecamen- 
te, uma bobina ou enrolamento, 
que deve ser percorrido por Cor- 
rente... A diferença é que nele, o 
que "se mexe" (com a passagem 
da Corrente) não é um eixo (como 
no motor) ou um cone de papelão 
(como no alto-falante) mas sim 
um ponteiro fino e longo, cujo 
deslocamento angular é direta- 
mente proporcional à intensidade 
da Corrente que percorre o con- 
dutor! NOTA: na fig. 1, todos os 
componentes indicados são mos- 
trados através dos seus SÍMBO- 
LOS, inclusive o próprio gal- 
vanômetro, cuja representação já 
deve ser memorizada pelos Leito- 
res/"Alunos" (já que é dessa 
forma representado o componen- 
te, nos diagramas e "esquemas" 
de circuitos...). 

■ FIG. 2 - Esboço da construção 
"física" de um galvanômetro. 
Tudo se resume numa pequena e 
leve bobina móvel (esse tipo de 
galvanômetro é justamente cha- 
mado de "bobina móvel"...), feita 
com fio muito fininho, pivotando 
em torno de um eixo ao qual está 
acoplado um ponteiro. Um siste- 
ma ao mesmo tempo simples e de- 
licado de "mola de retorno", me- 
canicamente acoplado ao eixo, faz 
com que, em repouso, o ponteiro 
estacione em determinado ponto 
(geralmente um pequeno pino de 
"encontro", não visto na figu- 
ra...). O Conjunto bobina/ei- 
xo/ponteiro/mola é mecanicamen- 
te posicionado de modo que o 
minúsculo enrolamento fica "den- 
tro" de intensas linhas de força 
magnética emitidas pelos dois po- 
ios (Norte e Sul) de um forte imã 



permanente... Enquanto não há 
passagem de Corrente pela bobi- 
ninha, tudo permanece imóvel, em 
"repouso", normalmente com o 
ponteiro estacionado à esquerda, 
pela ação do sistema de mola... Já • 
quando aplicamos (via terminais j 
da dita cuja...) Corrente à bobina, ; 
a interação dos campos magnéti- j 
cos (o eletricamente gerado, na ' 
bobina, e o estável, do imã per- 
manente) faz com que a bobina 
gire, "levando com ela o pontei- 
ro, que assim se desloca em arco, 
"vencendo" a ação da mola! Se a 
Corrente for aplicada na correta 
polaridade (e esse é um importan- 
te aspecto prático, que detalhare- 
mos ao longo da presente 
"Lição"), o ponteiro se moverá 
para a direita, estacionando num 
ponto angular proporcionar à in- 
tensidade da dita Corrente! Temos 
então, uma direta "tradução" da 
quantidade de Corrente, no núme- 
ro de graus que o ponteiro "an- 
da", na sua trajetória em arco (um 
"arco", para quem não sabe, é 
uma "fatia" de um círculo...). 
Sendo a manifestação LINEAR e 
PROPORCIONAL, nada mais 
simples do que adaptar, sob o dito 
ponteiro, uma escala angular gra- 
duada, para que possamos direta- 
mente LER a intensidade da Cor- 
rente (só é necessária uma perfei- 
ta calibração do sistema e da tal 
escala...). E bom notar que en- j 
quanto persistir a passagem da 
Corrente, e a sua intensidade, o 
ponteiro ficará - agora - imóvel 
em sua "nova" posição! Cessan- 
do a Corrente, imediatamente o 
ponteiro retornará (pela ação da ' 
mola) à sua posição inicial de re- 
pouso... Com uma construção ge- j 
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ral extremamente leve, reduzin- 
do-se ao mínimo absoluto até o 
próprio atrito do pequeno eixo 
com seus mancais, e usando-se 
bobininhas especialmente calcu- 
ladas, podem ser construídos in- 
dustrialmente (e o são, eíetiva- 
mente...) galvanômetros capazes 
de promover o pleno deslocamen- 
to do ponteiro, ao longo de toda a 
sua escala, mesmo sob Correntes 
tão baixas quanto algumas deze- 
nas de milionésimos de Ampere! 

FIG. 3 - A SENSIBILIDADE, ou 
seja: a capacidade de promover 
um efetivo deslocamento angular 
do ponteiro, sob determinada Cor- 
rente transitando pela bobina, é 
também chamada de ALCANCE 
do galvanômetro. A fig. 3 mostra, 
à esquerda, uma escala graduada 
típica de galvanômetro comercial 
(no caso, um instrumento com 
ALCANCE de 1 mA...), com suas 
"divisões" (que permitem uma 
precisa leitura de valores interme- 
diários - entre o "zero" e o "fim" 
da escala...) e com a indefectfvel 
indicação do ALCANCE, sempre 
nitidamente inscrito na própria 
escala, junto ao arco com as di- 
visões... Notem ainda (direita da 
figura) que os símbolos mais es- 
pecíficos de galvanômetros tra- 
zem, sempre, também essa indi- 
cação de ALCANCE ou sensibi- 
lidade (nessa forma aparecem, nos 
"esquemas"...). 



Lá no começo da presente 
"Lição" teórica, falamos na im- 
portância das medições de COR- 
RENTE, TENSÃO e RESISTÊN- 
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CIA... Entretanto, até agora, o tal 
de "galvanômetro" mostrado ape- 
nas mostrou-se capaz de medir ou 
indicar proporcionalmente a... 
CORRENTE! E a TENSÃO...? E a 
RESISTÊNCIA...? 

Calma, Turma! Na sua forma 
puramente eletro-magnética/mecâ- 
nica, o galvanômetro (medidor de 
CORRENTE) é o único medidor 
possível de ser construído... Acon- 
tece que (quem não lembrar deve 
reler com atenção a 1- "Aula"...) 
?»s grandezas elétricas são »ígida e 
proporcionalmente interdependen- 
tes! A "velha" Lei de Ohm diz: 
dada uma certa RESISTÊNCIA, a 
CORRENTE que a percorrerá será 
diretamente proporcional à 
TENSÃO e dada uma certa 
TENSÃO, ela "forçará" COR- 
RENTE numa razão inversamente 
proporcional à RESISTÊNCIA (e 
todas as variações matemáticas des- 
sa inter-relação). 

Tais relações (que constituem 
a "base matemática" de toda a Ele- 
tro-Eletrônica...) permitem que - a 
partir de simples adaptações e inte- 
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ligentes arranjos - um galvanômetro 
(que é um - digamos - "correntíme- 
tro"...) se transforme num medidor 
de Tensão (Voltímetro) ou de Re- 
sistência (Ohmímetro)! E isso em 
vários alcances ou sensibilidades! 
Vejamos: 

- FIG. 4 - Depois de devidamente 
"transformados", para permitirem 
a medição das "outras" grandezas 
elétricas, os símbolos adorados 
pelos galvanômetros (agora "es- 
pecializados"...) podem receber 
indicações claras quanto às suas 
funções: em 4- A temos o símbolo 
para um "correntímetro", ou seja, 
um medidor capaz de nos indicar 
a quantidade de Amperes, Mi- 
liampéres ou Microampéres. Em 
4-B temos o símbolo genérico pa- 
ra um Voltímetro, ou seja, um gal- 
vanômetro adaptado para "ler" 
Volts ou Milivolts. Finalmente, 
em 4-C vemos a simbologia gené- 
rica para um galvanômetro adap- 
tado para ohmímetro, ou seja: pa- 
ra medir Resistência! 



Antes de aprendermos a 
"transformar" um mero "correntí- 
metro" em voltímetro ou ohrníme- 
tro, é fundamental verificarmos que 
PRECISAMOS conhecer alguns 
parâmetros ou características do 
instrumento, sem cujos dados não é 
possível efetuar-se os cálculos ne- 
cessários a tais "transformações"... 

- ALCANCE - Máxima Corrente 
que o instrumento pode medir ou 
indicar, correspondendo à máxima 
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deflexão angular do ponteiro. Sob 
nenhuma hipótese podemos ultra- 
passar ou "estourar" esses máxi- 
mos, sob pena de dano elétrico 
("queima") ou mecânico (quebra) 
ao galvanômetro. Normalmente 
(ver fig. 3 - esquerda), o AL- 
CANCE está indicado na própria 
escala do instrumento. 

SENSIBILIDADE - Depende, di- 
reitamente, do ALCANCE... 
Quanto menor o ALCANCE, 
maior a SENSIBILIDADE. Por 
exemplo: um instrumento com al- 
cance de lOOuA tem maior sensi- 
bilidade do que um para lmA, e 
assim por diante... Definimos a 
sensibilidade pela relação 
"OHMS POR VOLT". Vejamos 
como, e por quê: ainda nos exem- 
plos citados, dizemos que o ins- 
trumento com alcance de lOOuA 
tem uma sensibilidade de 10K/V 
(porque 1 volt, dividido por 10K 
ohms, determina a corrente máxi- 
ma de lOOuA - é só calcular e 
conferir...). Já o instrumento com 
alcance de 1 mA mostra uma sen- 
sibilidade de 1K/V (já que IV, 
dividido por 1K, resulta em 1 
mA, não é...?). Lembrar então 
que: menor o ALCANCE, maior a 
SENSIBILIDADE e "quanto 
mais" OHMS POR VOLT., maior 
também a SENSIBILIDADE do 
instrumento... Embora a SENSI- 
BILIDADE não venha, normal- 
mente, indicada na escala dos 
galvanômetros comerciais (apenas 
os MULTÍMETROS - que estuda- 
remos mais à frente - costumam 
trazer tal indicação...), é fácil e 
simples depreendê-la do próprio 
ALCANCE - este sempre indica- 
do na escala... 

- RESISTÊNCIA DA BOBINA - É 

um parâmetro que tem importân- 
cia (não tão fundamental quanto o 
ALCANCE e a SENSIBILIDA- 
DE, salvo em aplicações de alta 
precisão...) para a exatídão ma- 
temáticas dos cálculos de "trans- 
formação" do galvanômetro em 
medidor de "outras" grandezas 
(Tensão e Resistência) e também 
na "ampliação" do seu natural 
ALCANCE, em medições de Cor- 
rente. Infelizmente são poucos os 
fabricantes que inserem esse dado 



na escala do instrumento... Na 
maioria dos casos temos que "en- 
contrar" esse dado, através de 
cuidados medição indireta (não 
tentem medir a Resistência Inter- 
na de um galvanômetro - princi- 
palmente dos mais sensível - dire- 
tamente com um MULTÍMETRO, 
pois as chances de dano ao ins- 
trumento serão grandes...). Na 
Seção "TRUQUES & DICAS" 
da presente "Aula" são ensinados 
alguns procedimentos a respeito... 
Para quem ainda não percebeu, a 
Resistência Interna ou Resistência 
da Bobina de um galvanômetro é 
um simples valor ôhmico, intrín- 
seco ao próprio riozinho com o 
qual a tal bobina é feita... Na 
maioria dos galvanômetros co- 
merciais tal valor é (relativamen- 
te) baixo, ficando entre uma cen- 
tena de ohms e aproximadamente 
1K... 



--Í- 




FIG. 5 - Vejamos, agora, como é 
fácil "transformar" um galvanô- 
metro (correntímetro) num medi- 
dor de Tensão (voltímetro)... Re- 
cordando uma das fórmulas bási- 
cas, derivada da Lei de Ohm (o 
onipresente "fundamento matemá- 
tico" da Eletro-Eletrônica...), te- 
mos que a Resistência (R) é de- 
terminada pela relação entre a 
Tensão (V) e a Corrente (I). As- 
sim, uma Tensão fixa determina 
uma Corrente inversamente pro- 
porcional à Resistência que tem 



que "enfrentar"... Por outro lado, } 
sobre uma Resistência fixa, será j 
desenvolvida uma Corrente dire- 
tamente proporcional à Tensão 
aplicada. Não fica difícil de intuir 
que, aplicando-se em série a um 
galvanômetro, um resistor fixo de 
valor especialmente calculado, 
podemos fazer com que qualquer 
valor de Tensão seja "capaz" de 
levar o instrumento à sua máxima 
indicação! Nesse caso, o gal- 
vanômetro imediatamente "trans- 
forma-se" num voltímetro (ou mi- 
livoltfmetro...) também propor- 
cional e preciso, ao longo de toda 
a sua escala! Damos a esse resis- 
tor fixo em série, o nome de RE- 
SISTOR MULTIPLICADOR 
(RM) e o seu valor é calculado 
pela mesma "velha" fórmula: 




Onde "R" é o valor total de Re- 
sistência, ou seja: a soma da Re- 
sistência da bobina do galvanôme- 
tro (RL) com o valor do tal Resis- 
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tor Multiplicador (RM), "V" é a 
Tensão que deverá ser indicada 
pelo galvanômetro na sua má^cíiria 
deflexão de ponteiro, e t£ T' é a 
Corrente máxima (alcance) do ins- 
trumento! 

FIG. 6 - O esqueminha mostra o 
diagrama básico de um voltíme- 
tro, "feito" a partir de um gal- 
vanômetro comum (no caso, um 
instrumento com alcance de 1 
mA...), bem como a "compo- 
sição" de "R", formada por 
"RM" mais "RL"... Na próxima 
figura, teremos o desenvolvimen- 
to de um exemplo prático. 

•FIG. 7 - Partimos do seguinte: 
temos um galvanômetro com al- 
cance de 1 mA e queremos "fa- 
zer" um voltímetro com "fundo 
de escala" (indicação máxima) de 
10V. Sabemos, ainda, que a Re- 
sistência Interna do galvanômetro 
é de 100R... Vamos aos cálculos: 



terminar com precisão "RM": 



RM = 10.000 - 100 



RM = 9.900 ohms 



o nosso voltímetro (0-lOV), preci- 
so e confiável... 



R 


_ V 
I 


R = 


10 
0,001 


R = 


10.000 



Como já sabemos que "RL" vale 
100R, temos que subtrair tal valor 
do numero encontrado, para de- 



Observem, então, em 7-A, como 
fica a "coisa", em teoria: basta 
"seriar" um resistor de 9K9 com 
o galvanômetro, para obtermos 
imediatamente um voltímetro com 
fundo de escala em 10V (aquele 
instrumento que "lia" Corrente, 
até 1 mA, agora "lê" Tensão, até 
10V...!). Tudo bem...? Tudo bem 
nada! Onde vamos arranjar um re- 
sistor de 9K9...? Nas séries co- 
merciais de resistores, esse valor 
simplesmente não existe (os mais 
próximos são 9K1 e 10K...). Da- 
nou-se...? NÃO! Basta relem- 
brarmos os "truques" que pode- 
mos fazer com os valores dos re- 
sistores, quando associamos mais 
de um componente em série, em 
paralelo ou em série/paralelo (re- 
ver "Aula" n 2 1). Observem, em 
7-B, o que a "prática" pode fazer, 
em auxílio à "teoria": paralela- 
mos dois resistores comerciais de 
18K (obtemos 9K)*e também pa- 
ralelamos dois resistores "encon- 
tráveis" de 1K8 (obtendo 900R), 
colocamos esses dois arranjos em 
série e conseguimos , óh, maravi- 
lha, justamente os 9.900 ohms 
(9K9) que precisávamos! Ai está 



FALANDO EM "PRECISÃO"... 

Dissemos "preciso"...? Bem, 
essa qualificação dependerá de 
duas coisas: a inerente precisão do 
próprio galvanômetro básico (que 
costuma ser muito boa, já que difi- 
cilmente tais instrumentos são in- 
dustrialmente feitos para leituras 
com erros maiores do que 1 ou 
2%...) e a exatidâd do valor de 
RM. Confiando que RL tem um va- 
lor também estabelecido com pre- 
cisão, temos que adotar, para a 
"confecção" de RM (ver fig. 7-B) 
resistores de tolerância tão estreita 
quanto possível... Se pudermos ob- 
ter componentes de 1 % (quarta fai- 
xa na cor marrom...), ótimo! Mes- 
mo, entretanto, que usemos compo- 
nentes com tolerância de 5% (quar- 
ta faixa dourada...), ainda teremos 
uma excelente precisão, para fins 
práticos! Vejamos: com uma "mar- 
gem de erro" de 5%, uma Tensão 
real, de exalo SV poderia ser indi- 
cada, pelo instrumento, com valo- 
res entre 4,75 V e 5.25V, margens 
perfeitamente aceitáveis, na maioria 
das análises ou medições... Lem- 
brando, entretanto, que a tolerância 
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industrial de 5% é a máx ima mar- 
gem de erro, e que na verdade re- 
sistores com quarta faixa dourada 

mostram regularmente uma precisão 
média melhor do que 2%, o even- 
tual erro será praticamente "ilegí- 
vel" (em termos de deslocamento 
angular do ponteiro do instrumen- 
to...). 

Outro assunto prático, a res- 
peito de precisão: notem que o va- 
lor de RL (Resistência da Bobina 
do galvanômetro), frente ao valor 
total de R) (que resulta de RM + 
RL„.) é - na prática - irrisório (1%, 
matematicamente...). Consideran- 
do-se tal aspecto, mesmo que use- 
mos, como RM, um componente 
comercial no valor de 10K (no lu- 
gar do arranjo série/paralelo mos- 
trado em 7-B), a margem de erro 
final, nas leituras, ainda ficará bas- 
tante baixa e aceitável! 

Como sempre dizemos aqui 
em ABC: cuidado com "paranóias" 
ou meticulosidades descabidas! 
Devemos, na imensa maioria das si- 
tuações, optar por condições práti- 
cas, principalmente considerando 
que - modernamente - todos os 
componentes "aceitam" muito bem 
uma substancial margem nos seus 
limites e parâmetros, sem que com 
isso mostrem funcionamento defi- 
ciente! Assim Vocês podem, perfei- 
tamente, "fazer" um bom voltíme- 
tro (0-10V) a partir de um gal- 
vanômetro de 1 mA em série com 
um único resistor de 10K... ! 



- FIG. 8 - Já que verificamos - e 
provamos - a facilidade de se ob- 
ter um voltímetro (com qualquer 
"fundo de escala") a partir de um 
simples galvanômetro (os cálculos 
e implementações são simples...) 
porque não "inventamos" um 
multi-voltímetro que, a partir de 
um único miUamperímetro (é, de 
longe, o componente mais caro do 
arranjo...) nos possibilite várias 
faixas ou escalas da medição...? É 
"baba"...! Basta anexarmos op- 
cionalmente, em série com o dito 
galvanômetro, resistores de diver- 
sos valores (cada um deles calcu- 
lado pela fórmula já vista, para 
um determinado valor de Tensão 
em "fundo de escala") e aplicar- 
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mos um método simples e seguro 
de chaveamento ou escolha! 
Olhem, na fig. 8-A, como é fácil 
implementar um voltímetro multi- 
faixas (1V-10V-100V-1KV) com 
o mesmo rniliamperímetro (0-1 
mA) usado no exemplo anterior! 
Notem que, no caso, desprezamos 
o valor da Resistência Interna 
(RL) do galvanômetro, sabida- 
mente baixo... Confiram os cálcu- 
los (se não confiam na gente...) e 
vejam que o arranjo, com o único 
auxílio extra de uma chave de 1 
polo x 4 posições (chave de on- 
das, rotativa...) é perfeitamente 
funcional. Em 8-D temos um ou- 
tro arranjo, de idênticas funções e 
faixas, porém elaborado a partir 
de resistores com outros valores. 
Confiram, para cada posição da 
chave de escolha, se o valor ôh- 
mico total, interposto em série 
com o galvanômetro, não fica 
"matematicamente" correto... 

FIG. 9 - E se não tivermos (ou se 
não quisermos usar...) uma chave 
de 1 polo x 4 posições...? Tudo 
bem... Ainda assim podemos ela- 
borar um excelente voltímetro 
multi-faixas, simplesmente dotan- 
do o conjunto de uma diferente 
"entrada" de medição para cada 



faixa pretendida e calculada! Ob- 
servem, respectivamente em 9-A e 
9-B, a adaptação das ideias bási- 
cas mostradas em 8-A e 8-B, de 
modo a não se usar a chave rota- 
tiva...! 

• •••• 

A POLARIDADE... 

Agora tem uma coisa IM- 
PORTANTE: o galvanômetro, e 
todo e qualquer arranjo que inclua 
o instrumento, é polarizado, ou se- 
ja: tem terminais positivo e negati- 
vo a serem respeitados! Num ins- 
trumento comercial, adquirido em 
loja, sempre existe a marcação níti- 
da dos seus terminais, com os ób- 
vios símbolos (+) e (-). Se a Cor- 
rente ou a Tensão forem aplicadas 
sob polaridade inversa à indicada, a 
probabilidade de dano ao instru- 
mento será elevada (o ponteiro ten- 
derá a defletir "ao contrário", para 
a esquerda, podendo entortar ou 
mesmo aruinar todo o delicado sis- 
tema mecânico, eixo, encostos, mo- 
la, etc., com a eventual "quebra" 
do galvanômetro...). 

Assim, em todos os arran- 
jos/exemplos mostrados, levar em 
consideração as marcações de pola- 
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ridade, já que são IMPORTAN- 
TES... 



- FIG. 10 - Tá descobrimos como é 
fácil se "fazer" voltímetros a la 
carte, a partir de um galvanômetro 
de baixo alcance... Mas tem outro 
"truque" de ampliação de alcan- 
ce, no próprio parâmetro básico 
de medição do instrumento, ou se- 
ja: podemos ampliar o alcance de 
modo que um instrumento original 
de 1 mA - por exemplo - possa 
confortavelmente (sem risco de 
ser "torrado" por sobrecarga...) 
"ler" Correntes de até 10 mA, 
lOOmA, IA, ou mais! Na adap- 
tação como voltímetro, usamos o 
"truque" de "seriar" um resistor, 
de valor calculado para limitar a 
Corrente total ao parâmetro má- 
ximo determinado pelo alcance do 
galvanômetro... Agora o problema 
é diferente: temos que permitir a 



passagem de substancial Corrente 
pelo sistema de medição, mas de 
maneira que o instrumento, em si, 
apenas "veja" uma parcela dessa 
Corrente, em intensidade com- 
patível com o seu alcance... O 
diagrama da figura mostra como 
isso pode ser feito: se "paralelar- 
mos" ao galvanômetro (conside- 
rado aqui como uma mera Re- 
sistência "RL"...) um Resistor de 
Shunt ou "Desvio" (RS), com va- 
lor ôhmico bem mais baixo do 
que o apresentado pela bobina do 
instrumento (RL), a Corrente To- 
tal (IT) se dividirá (na razão in- 
versamente proporcional aos valo- 
res ôhmicos, como sabemos...), 
passando por RS o "grosso" da 
sua intensidade (IRS) mas transi- 
tando pelo medidor apenas uma 
pequena e compatível Corrente 
(IRL). O importante é que uma 
rigorosa proporcionalidade é man- 
tida: se "dobrar" IT, "dobra" 
também IRL (assim como "do- 



bra" IRS, mas isso não vem ao 
caso...) e assim por diante... Des- 
sa forma, a indicação dada pelo 
galvanômetro pode ser diretamen- 
te "traduzida", através de uma 
conveniente escala, naquela "cor- 
rentona" total (IT). Simplifican- 
do: com a colocação de um Resis- 
tor externo (RS), em paralelo com 
a Resistência Interna (RL) do 
galvanômetro, podemos controlar 
a corrente "assumida" pelo ins- 
trumento... Calculando adequa- 
damente o valor de RS, podemos 
fazer o galvanômetro "alcançar" 
qualquer Corrente superior ao seu 
alcance original! A fórmula que 
permite encontrar o valor de RS é 
simples: 




Onde: "RS" é o valor, em ohms 
do Resistor shunt (a ser paralela- 
do com o instrumento), "RL" é a 
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Resistência Interna, da bobina (a- 
gora esse exato valor é importan- 
te... ), "N" é o niímero de vezes 
que pretendemos fazer a escala 
original "crescer", ou seja: o fa- 
tor de multiplicação para o "fun- 
do de escala"... Se - num exemplo 
- temos um galvanômetro de 1 mA 
e queremos fazer o "bichinho" 
medir até IA, o "N" será equiva-i 
lente a "1000" (ou 1 dividido por 
0,001). 

- FIG. 1 1 - Vamos a um exemplo 
prático: temos um galvanômetro 
com alcance de 1 mA, Resistência 
Interna de 100R, e queremos fa- 
zer dele um poderoso medidor ca- 
paz de "alcançar" até IA. Calcu- 
lemos: 



RS — 




N-1 




100 
PS — 




Kb 1000-1 




!00 
RS= 999 




RS = 0,1001001 (na prática, 0,1R) 



Então, conforme mostra o esque- 
minha da fig. 11, basta paralelar- 
mos um resistor de 0R1 (0,1R) 
com o dito galvanômetro, para ob- 
termos um amperímetro, com al- 
cance de IA. Agora, sabemos que 
tem Leitor/"Aluno", por aí, 
"preocupado" com a dissipação 
no tal resistor, já que foi dito - e 
comprovado - que por ele transi- 
tará o "grosso" da Corrente (rela- 
tivamente alta) a ser medida... 
Não há por que "esquentar"... 
Basta utilizar a fórmula de Potên- 
cia ("wattagem") ensinada 
também na 1^ "Aula" do ABC! 



Na verdade, "a" fórmula "são" 3, 
qualquer delas capaz de nos "di- 
zer" o valor de P (em Watts), a 
partir do prévio conhecimento de 
Tensões (V), Correntes (I) ou Re- 
sistências (R). Uma dessas gran- 
dezas - a Tensão - nós não temos 
como prever, matematicamente... 
Então, entre as 3 fórmulas, deve- 
mos escolher aquela que "não pe- 
de" o valor de "V" para o seu 
cálculo... Ela é: 



P = I 2 x R 



Vamos, então, calcular a dissi- 
pação no tal resistor RS, na práti- 
ca desprezando o valor de RL, já 
que tão pequeno ele é (frente a 
RS), que podemos considerar toda 
a Corrente passando por RS (na 
verdade, um "tiquinho" - a parte 
"medida" - da Corrente, passa, 
sim, por RL...). Temos a Corrente 
máxima (IA) e o valor de RS, ob- 
tido no cálculo anterior (0R1). 
Então vamos lá: 



1x0,1 



P = 0,1W (na prática, um resistor 
para 1/4W "dará e sobrará") 



Apostamos que o resultado foi 
bem menor do que Vocês espera- 
vam, não...? É que, apesar da alta 
Corrente, um valor resistivo tão 
baixo quanto 0R1 estabelece uma 
diferença de potencial (Tensão) 
também tão baixo entre seus ter- 
minais que a fórmula principal da 
Potência (P = V x I) seguramente 
resultará também num valor nu- 
mericamente baixo! É o que ocor- 
re... 
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A IMPORTÂNCIA (AGORA-.) 
DE "RL" 

Não é difícil notar que, na 
fórmula determinadora do valor do 
Resistor Shunt, para aumentar o al- 
cance (em Corrente) de um gal- 
vanômetro, o valor da Resistência 
Interna, da bobina (RL) assume 
importância muito maior do que tal 
parâmetro tem no cálculo do Resis- 
tor Multiplicador (RM) destinado a 
"transformar" o galvanômetro num 
voltímetro! 

Nesse caso, temos que obter o 
valor de RL com boa precisão, ou 
simplesmente lendo sua indicação 
na escala do instrumento (se o fa- 
bricante colocou a inscrição lá...) 
ou medindo-o, com o método des- 
crito na Seção "TRUQUES & DI- 
CAS" da presente "Aula"... 



E ONDE OBTER RESISTORES COM 
VALORES TÃO BAIXOS? 

Pela própria "montagem ma- 
temática" da fórmula, e pelas pro- 
porcionalidades elétricas envolvi- 
das, na grande maioria das vezes o 
valor final obtido para RS será bas- 
tante baixo* o que, eventualmente, 
dificultará sua obtenção nas séries 
comerciais... De novo lembramos 
que basta usar os "velhos" truques 
de... PARALELAR vários resisto- 
res (de série comercial...) até obter 
o requerido e calculado valor! Não 
é difícil, e ganha-se ainda, como 
"bónus" um substancial "reforço" 
na dissipação geral. 



FIG. 12 - E dá também para (u- 
sando um só galvanômetro...) fa- 
zer "correntlmetros" de múltiplas 
faixas, com diversos fundos de 
escala...? É claro que dá: basta 
(ver figura) aplicar vários resisto- 
res shunt (RS), de valores espe- 
cialmente calculados, estruturan- 
do também um sistema de chaves 
ou de entradas independentes que 
facilite a opção no momento da 
utilização... Com o mesmo mi- 
liamperfmetro de 0-1 mA usado 
nos exemplos anteriores, mais três 
resistores de valores específicos 
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(todos obtidos com a fórmula já 
ensinada - confiram...), mais uma 
simples chave rotativa (1 polo x 4 
posições) temos um "correntíme- 
tro" multi-faixas, com fundos de 
escala em 1 mA - 10 mA - 100 
mA - IA...! Os valores dos resis- 
tores são - é verdade - meio es- 
quisitos, e terão que ser "feitos" 
com os truques já mais do que 
"manjados" pelos Leitores/" Alu- 
nos", mas, de resto, a "coisa" 
é tão fácil quanto o era a criação 
de um multi- voltímetro! 



UM AVISO! 



Em termos de medição de 
Tensão (com o auxílio do Resistor 
Multiplicador RM), o espectro é 
bem amplo, e podemos fazer um 
galvanômetro de boa sensibilidade 
(baixo alcance, lembram-se...?) 
"ler" desde frações de volt, até mi- 
lhares de volts... Já na modificação 
do alcance puramente em Corrente, 
podemos modificá-lo para cima, 
mas NÃO para baixo! 

Não é possível adaptar-se de 
maneira simples, um galvanômetro 
de 0-1 mA para um fundo de escala 
de - por exemplo - lOOuA (salvo 
com amplificadores de Corrente - 
os transístores estão aí pra isso - 
mas é uma outra história...). Em fu- 
turas "Aulas" veremos algumas 
maneiras - já bem mais sofisticadas 
do que a mera anexação de resisto- 
res de "apoio" - que permitem essa 
alteração, que envolve o aumento 
da SENSIBILIDADE do Instru- 
mento. 



- FIG. 13 - A transformação das 
escalas. O galvanômetro (geral- 
mente um microamperímetro ou 
miliamperímetro...) comercial, 
adquirido na loja, vem com sua 
própria escala, com o arco de de- 
flexão do ponteiro já demarcado e 
subdividido com as marcações in- 
termediárias, etc. Quando trans- 
formamos o "bichinho" num me- 
didor de "outra grandeza" (ou da 
mesma grandeza, em outra esca- 
la...), é praticamente inevitável 
que alteremos a escala original, 
em suas marcações, valores, di- 
visões, etc., de modo a tornar 
confortável e direta a leitura das 
medições! Como escalas de Cor- 
rentes ou de Tensão permanecem 
proporcionais e lineares, a "coi- 
sa" não é muito difícil... Obser- 
vem, em 13-A a escala original de 
um miliamperímetro de 0-1 mA, 
com suas divisões e marcações 
costumeiras... Em 13-B temos a 
mesma escala já com as mar- 
cações alteradas para voltímetro 



de 0-1 0V (as "posições" das di- 
visões permanecem inalteradas...). 
Já em 13-C a mesma escala foi 
remarcada para um fundo de esca- 
la de 100 mA... Notem que a ope- 
ração envolve alguns cuidados de 
"mão de obra": 

■ Remover, com muito cuidado, a 
janela ou tampa de acrílico trans- 
parente que envolve o mostrador 
do instrumento. 

- Soltar a escala original, com mais 
cuidado ainda, liberando-a de 
seus encaixes ou despertando os 
pequenos parafusos que a pren- 
dem... Nessas duas operações O 
PONTEIRO NÃO PODE SER 
TOCADO, NEM "DE LEVE", 
pois isso danificara o mecanismo 
extremamente delicado do instru- 
mento! 

■ A modificação das divisões ou 
marcações é fácil: basta raspar 
com "gilete" ou estilete as no- 
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tacões originais e refazê-las, com 
nanquim (caneta de pena bem fi- 
ninha) ou com decalques tipo 
"Letraset". 

- Recolocar a escala e a tampa 
transparente nos seus lugares, no- 
vamente com EXTREMO cuida- 
do, para não tocar o ponteiro e 
muito menos "forçá-lo" de sua 
posição natural. 

- FIG. 14 - Tudo o que foi mostra- 
do, explicado e exemplificado até 
agora, envolveu apenas medições 
de Corrente ou Tensão Continuas, 
ou seja: manifestações elétricas de 
polaridade definida e conhecida... 
Mas e se as grandezas a serem 
medidas forem alternadas...? Co- 
mo os galvanômetros, pelos seus 
próprios princípios eletro-magné- 
ticos/mecânicos de funcionamen- 
to, são dispositivos polarizados, o 
recurso que temos é "transfor- 
mar" as manifestações elétricas de 
polaridade alternada em equiva- 
lentes valores com polaridade 
única! Entra em ação, então, o 
nosso velho amigo, o DIÔDO 
comum (estudado na 3- "Aula", 
que deve ser re-vista pelos "Alu- 
nos"...)! Observem, em 14-A que 
se colocarmos o galvanômetro, 
polarizado, no "meio" de uma 
ponte de diodos, podemos aplicar 
Tensões ou Correntes de qualquer 
polaridade às Entradas de Me- 
dição (EM), já que os sentidos 
"de condução" das junções semi- 
condutoras "obrigarão" as Cor- 
rentes a apenas se apresentarem 
ao Instrumento na correra polari- 
dade! Em 14-B temos uma versão 
mais "crua" (porém funcional...), 
com um só diodo, que entrega ao 
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instrumento apenas os semi-ciclos 
"corretos" (em termos de polari- 
dade...). É bom lembrar de alguns 
detalhes importantes: como os 
diodos apresentam uma natural 
queda de tensão através das suas 
junções PN, para evitar "falsea- 
mentos" nas indicações devemos 
utilizar apenas componentes de 
GERMÂNIO, cuja queda de po- 
tencial inerente à "barreira" da 
junção é menor (cerca de 0,2V 
contra 0,6V) do que a apresentada 
pelos diodos de SILÍCIO... Outra 
coisa: as indicações mostrarão (no 
galvanômetro) uma "média" ou 
uma "integral" da energia real- 
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mente aplicada, já que numa CA. 
há momentos de energia 
(Tensão/Corrente) "zero" (rever 
"Aula" ne 3...). Com a "ponte" 
de diodos, teremos uma medição 
em RMS ("média quadrada") e 
não de "picos"... Notem ainda 
que, devido às naturais inércias 
mecânicas e magnéticas do siste- 
ma de bobina móvel usado nos 
galvanômetros, mesmo sob uma 
CA. o ponteiro não "vibrará" 
(salvo sob frequências inferiores a 
10 Hz, onde uma sensível "fibri- 
lação" será visível no dito pontei- 
ro...), mantendo, em termos de 
posicionamento angular no arco 
de medição, uma posição média 
bastante consistente. De qualquer 
maneira, se quisermos que o gal- 
vanômetro nos dê indicações de 
pico das Tensões Alternadas, te- 
mos que compensar (pela pro- 
porção de "1, 4142" ou "\J~ 
o cálculo dos resistores ane- 
xos...). 

■ FIG. 15 - Não é incomum (já ve- 
rificamos isso, mesmo nos exem- 
plos simplificados mostrados até 
agora...) que os cálculos para de- 
terminação dos resistores de "a- 
poio" (seja o Resistor Multiplica- 
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dor, seja o Resistor Shunt..) re- 
sultem em valores numéricos "es- 
quisitos", fracionários, muito fora 
dos standarts das séries comer- 
ciais... Mesmo quando "damos" 
sorte nos cálculos, às vezes ne- 
cessitamos de uma precisão prati- 
camente impossível de ser obtida 
com resistores fixos de quaisquer 
valores (ainda que cuidadosamen- 
te arranjados em série/paralelo, 
etc...). Não podemos nos esque- 
cer,* contudo, que temos à dispo- 
sição os resistores variáveis ou 
ajustáveis (potenciómetros e 
trim-pots) que, perfeitamente, po- 
dem "fazer parte" dos conjuntos 
resistivos de "apoio" aos gal- 
vanômetros em aplicações especí- 
ficas! Conforme mostra a figura, 
nada impede que resistores "não 
fixos" (ajustáveis) componham os 
necessários totais correspondentes 
a "RM" (fig. 15-A) ou "RS" 
(fig.l5-B)! Em ambos os casos, 
basta dispormos de uma referên- 
cia externa, precisa e confiável, 
para que possamos efetuar uma 
rigorosa calibração no instrumen- 
to, com o que a precisão geral fi- 
cará em ponto ótimo! Para que 
não se corra o risco de, num ex- 
tremo do ajuste do trim-pot (nos 
exemplos dados...), sobrecarregar 
o instrumento, é sempre conve- 
niente a presença do Resistor Fi- 
xo anexo, que funciona como um 
"limitador" automático dos ajus- 
tes possíveis... Lembrando ainda 
que um ajuste confortável sempre 
deve partir da posição central do 
knob de trim-pots ou potencióme- 
tros, devemos sempre optar por 
um resistor ajustável com o dobro 
do valor que, se somado ao de 
RF, daria aproximadamente o 
"número" ôhmico previamente 
encontrado em cálculo! As formu- 
letas sob cada diagrama ilustram 
isso, matematicamente... Em ca- 
sos nos quais extrema precisão se- 
ja requerida, podemos usar trim- 
pots do tipo "multi- voltas", nos 
quais a variação de Resistência se 
dá muito "lentamente" em função 
do giro do respectivo knob (isso 
permitirá fáceis calibrações por 
"um fio de cabelo"...). 



MEDINDO RESISTÊNCIAS COM 
UM GALVANÔMETRO... 

Tínhamos "prometido", lá no 
início da presente "Lição" que um 
galvanômetro também poderia ser 
usado para medir Resistências (a 
RESISTÊNCIA é uma grandeza 
elétrica "não ativa", inerente ao 
componente e não à energia a ele 
aplicada...). De novo devemos re- 
correr à "inesquecível" Lei de 
Ohm...! 

Tendo sempre em mente a in- 
terdependência das três principais 
grandezas, podemos anexar ao gal- 
vanômetro alguns itens de "apoio" 
que nos permitirão, com boa pre- 
cisão, "ler" e medir o valor ôhmico 
de componentes (notadamente Re- 
sistores, mas também qualquer ou- 
tro componente, ou arranjo que te- 
nha, intrinsecamente, uma "Re- 
sistência"...). 

- FIG. 16 - As fórmulas que já co- 
nhecemos "dizem" que a Re- 
sistência "R" é função da Tensão 
"V" dividida pela Corrente "I", 
ou que a Corrente "I" é resultado 
da Tensão "V" dividida pela Re- 
sistência "R"... Se submetermos, 
então, um componente ou circuito 
a uma Tensão fixa, a Corrente 
que circulará será proporcional, 
inversamente, à Resistência apre- 
sentada por esse componente ou 
circuito (é a própria "essência" 



da Lei de Ohm...). Assim, se ane- 
xarmos a um galvanômetro uma 
fonte de Tensão, fixa e conheci- 
da, a deflexão do ponteiro do ins- 
trumento será inversamente pro- 
porcional ao eventual valor ôhmi- 
co de qualquer componente que 
utilizarmos para "fechar" o cir- 
cuito! Como a proporcionalidade 
é INVERSA, quanto maior for o 
valor da Resistência a ser medida 
(RX), menor será a Corrente indi- 
cada pelo instrumento, e vice-ver- 
sa... Nesse caso, o "fundo de es- 
cala" (alcance total do instrumen- 
to) corresponderá ao "zero" (em 
termos de RESISTÊNCIA, medi- 
da...), enquanto que o "zero" na- 
tural da escala do instrumento 
corresponderá a uma RE- 
SISTÊNCIA "RX" infinita... Pa- 
ra que tenhamos meios não só de 
calibrar com precisão as indi- 
cações e o "zero", mas também 
de determinar as faixas de me- 
dição, o arranjo básico deve ser o 
mostrado no diagrama: "V" é a 
fonte de Tensão fixa e conhecida, 
normalmente uma ou mais pilhas, 
"RF" é um Resistor Fixo, limita- 
dor e determinador da faixa de 
medição, "RA" é um Resistor 
Ajustável (potenciômetro) através 
do qual calibramos com precisão 
o "zero" de Resistência entre as 
Entradas de Medição (EM), cor- 
respondendo à indicação máxima 
na escala do instrumento (pontei- 
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ro todinho à direita...). Notem, 
então, que o valor de "R" nas 
fórmulas básicas oriundas da Lei 
de Ohm, corresponde, na verdade, 
à sarna dos valores de RF + RA 
+ RX. Vamos, num exemplo prá- 
tico, supor que o alcance natural 
do instrumento é de 1 mA e que a 
fonte de Tensão fixa V é uma 
única pilha de 1.5V. Se RF tiver 
1K e RA esse mesmo valor, colo- 
cando-se as entradas de medição 
EM "em curto" (o que corres- 
ponde, na prática, a Resistência 
"zero" sendo medida...) e posi- 
cionarmos o ajuste de RA no seu 
exato centro, este assumirá um 
valor de 500R que, somados ao 
1K de RF totalizará 1K5. Pois 
bem: uma Tensão de 1,5V, sobre 
uma Resistência de 1KS determi- 
nará uma Corrente de O.OOIA, 
que representa, exatamente, a de- 
flexão máxima do galvanômetro 
exemplificado! Teremos, então, 
"calibrado o zero" com pre- 
cisão... O ponto inicial (repouso, 
à esquerda) do ponteiro na escala, 
corresponderá à Resistência RX 
infinita, ou seja: "nada alf ', entre 
as Entradas de Medição EM... Ao 
longo de toda a escala do gal- 
vanômetro teremos todas as indi- 
cações possíveis de Resistência, 
entre "zero" e infinito! Notem, 
então, que uma das características 
dos OHMÍMETROS feitos a par- 
tir de um galvanômetro de bobina 
móvel, é que as escalas ou faixas 
sempre terminam no infinito e não 
num fundo de escala definido! A 
outra importante diferença é que a 
marcação da escala é feita "de 
trás pra frente", nitidamente in- 
vertida... Tem uma terceira carac- 
terística, que é o "apertamento" 
da escala, no seu final, sobre o 
qual falaremos mais adiante... 

FIG. 17 - De maneira muito pare- 
cida com o que fazemos nos 
"multi-voltímetros" ou "multi- 
correntímetros" já explicados, 
também na adaptação de um gal- 
vanômetro para ohmímetro pode- 
mos conseguir um sistema multi- 
faixas com a anexação de vários 
resistores fixos (RF) de valores 
especialmente determinados para 
posicionar (notem que não dize- 
mos mais "quantificar"...) as 
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"zonas de valores" em confortá- 
veis divisões da escala do instru- 
mento... É bom notar que a confi- 
guração não p e mii te determinar- 
mos "fins" de escala "numéri- 
cos" (por exemplo: 10R - 1K - 
100K - 10M...), tf que todas as 
faixas, inevitavelmente, "termi- 
narão em infinito"! No caso, fa- 
zemos o possível para que a re- 
gião central da escala do instru- 
mentro mostre as divisões e mar- 
cações dentro de certa faixa apro- 
priada de valores numéricos de 
Resistência... As faixas são, 
então, escalonadas assim: R x 1 - 
R x 10 - R x 100 - R x 1K, etc., 
simplesmente indicando que o 
"numero" mostrado pelo ponteiro 
deverá ser "multiplicado" por 1, 
ou por 10, ou por 100, etc. para a 
efetíva interpretação em Ohms! 
Vejamos a razão disso, na próxi- 
ma figura: 



- FIG. 18 - Devido ao inevitável 
"espremimento" da escala, nota- 
damente no seu final (que corres- 
ponde ao início da escala original 
de Corrente, do instrumento...), 
poderemos ler diretamente, com 
certo conforto, apenas do início 
até pouco mais da metade do arco 
(sempre "de trás pra frente", con- 
forme já explicado...). As even- 
tuais sub-divisões ou marcações, 
no finalzinho, ficam tão juntas 
que não há como identificarmos 
os valores relativos às posições 
assumidas pelo ponteiro... Essa é 
a razão única de usarmos, nas 
medições de Resistência, o "tru- 
que" das várias faixas (aparente- 
mente incongruente, já que todas 
as faixas "começam em zero" e 
"terminam em, infinito"...!). As 
figs. 18-A e 18-B mostram a esca- 
la "original" de um galvanômetro 
e mais ou menos como ela ficaria 
ao ser transformado o instrumento 



© 



CENTRO DA ESCALA 
MAIS PRECISO EXONFORTAVEL" 





SL 



-T"X 



ESCALA ORISINAL 
(LINEAR E "PRA FRENTE" 



ESCALA WVERTI0A 
E NÃO LINEAR 
("APERTADA" NO FINAL I 



Fig.18 



TEORIA 10 - AS MEDIÇÕES E OS MEDIDORES 



15 



num .ohmímetro (através dos ar- 
ranjos mostrados na fig. 16...). 
Observem, na estílização, que en- 
quanto "de zero a 1K" temos um 
arco relativamente amplo para 
deslocamento do ponteiro e res- 
pectivas divisões da escala, entre 
"1M e 10M" (um "espaço" 
numérico correspondente a 9.000 
vezes mais valores inteiros de Re- 
sistência...) temos um arco menor 
do que o primeiro, com as mar- 
cações e divisões "espremidíssi- 
mas" e absolutamente ilegíveis... 
É por isso que as marcações cor- 
respondentes à Resistência (em 
Ohms, Kohms ou Mohms...) não 
são feitas na escala, como mos- 
trado em 18-B! Lá Você terá ape- 
nas números, que devem ser mul- 
tiplicados pelo fator da faixa (xl - 
xlO - xlOO, etc.) para resultar nos 
Ohms, Kohms ou Mohms a serem 
"lidos"... 



SOBRE O "NADA" E O "INFINITO"... 

Apenas para "bolinar" a men- 
te dos Leitores/" Alunos" (atenção, 
desde já: aqui não é uma "Aula" 
de Religião, de Metafísica ou de 
Filosofia Pura...) vamos falar um 
pouquinho sobre as possibilidades 
de existir um RESISTOR COM 
"ZERO" OHMS ou um RESIS- 
TOR COM "INFINITOS" 
OHMS... Embora a escala dos 
ohmunetros mostre tais marcações, 
e embora o ponteiro por vezes, 
"pare nelas", tratam-se apenas de 
referenciais, já que fisicamente tais 
valores simplesmente NÃO EXIS- 
TEM! É isso mesmo! 

"RESISTÊNCIA ZERO" 

pressupõe a mais radicalmente ab- 
soluta "facilidade" para o trânsito 
de elétrons livres, num material 
qualquer... Simplesmente tal mate- 
rial ou condição inexistem! Mesmo 
o melhor dos melhores dos "super- 
condutores", desenvolvidos ulti- 
mamente (são materiais especiais e 
que, levados a baixíssima tempera- 
tura, geram enormes facilidades à 
passagem da Corrente) apresenta 
alguma Resistência ou oposição ao 
livre trânsito das cargas elétricas... 
E uma condição inerente à própria 
matéria/energia da qual todo o 



Universo é feito: "existem ligações 
- ainda que fraquíssimas, sob de- 
terminadas circunstâncias - entre as 
partículas atómicas e sub-atômi- 
cas... Tais ligações NÃO PODEM 
ser totalmente desfeitas e assim, 
•argas ou "partículas" simplesmen- 
te tem que encontrar "obstáculos" 
à sua movimentação (ainda que ir- 
risórios)! 

Assim, mesmo um "pedaço" 
de cobre (metal altamente condutor, 
pela "facilidade" com que as car- 
gas elétricas têm de "andar" por 
entre seus átomos...) com a espes- 
sura de um átomo, mostrará alguma 
("imedfvel", mas está lá...) Re- 
sistência, já que forças atómicas 
fracas, mas consistentes, "insis- 
tirão" em causar "alguirúnha" difi- 
cultação à liberação de elétrons 
portadores da Corrente! 

Na outra "ponta" da questão, 
"RESITÊNCIA INFINITA" 

também não existe, já que - teori- 
camente - tal "valor" apenas seria 
verificado num... pedaço de NADA 
(e esse "nada" aí encontra-se no 
seu mais profundo e completo sig- 
nificado: absoluta ausência de 
matéria, em qualquer estado, ener- 
gia, radiação, etc.). Qualquer "coi- 
sinha", ainda que (quase) infinite- 
simal, que exista num espaço de 
qualquer tamanho, estabelecerá 
"alguirúnha" condição de "trânsi- 
to" para cargas elétricas de conve- 
niente intensidade! Como no Uni- 
verso é impossível verificar-se o 
"vazio absoluto", a "RESISTÊN- 
CIA INFINITA" é, também, im- 
possível... 

Na prática, mesmo um bloco 
de vidro (material altamente isolan- 
te, pela extrema rigidez com que os 
elétrons são "presos" aos átomos 
que formam suas moléculas...) ex- 
tremamente longo e fino, se subme- 
tido a uma diferença de potencial 
(Tensão) entre seus extremos, 
"deixará passar" uma Correntezi- 
nha" (não há como medi-la, mas 
ela "passa"...!). "Piconésimas" 
frações de um pico- Ampere, mas - 
seguramente - «dá lá! 

O UNIVERSO - ao contrário 
do que querem ou pensam alguns - 
NÃO ADMITE O ABSOLUTO! O 
"NADA" e o "INFINITO" são pu- 
ramente referenciais matemáticos... 
Cuidado, portanto, com "teorias", 



"filosofias", etc. que usam e abu- 
sam de "conceitos" como infinito, 
eterno, essas besteiras... 

"Voltando ao chão", os me- 
didores, em Eletro-Eletrónica, fa- 
zem "o que podem", e mostram o 
que é possível, mas nada é absolu- 
tamente preciso e carreto (matema- 
ticamente falando). Mesmo quando 
um ohmímetro (ou multímetro, cha- 
veado para tal função...) está lá, na 
bancada, com suas pontas de prova 
"soltas", o ponteiro repousando à 
esquerda da escala (apontando para 
aquele "pito deitado" que significa 
"infinito"...), na verdade, o medi- 
dor está "vendo" uma Resistência 
de vários "porrilhões" de Me- 
gohms (ou Gigaohms, ou Te- 
raohms...). O AR, na verdade, é um 
péssimo isolante (se fosse um bom 
isolante, jamais um "raio" cairia 
sobre a cabeça de alguém...). 



UMA APLICAÇÃO: VOCÊ PODE 
CONSTRUIR UM MULTÍMETRO 

Com os conhecimentos teóri- 
co e práticos até agora adquiridos 
via ABC, mais os "macetes" e 
"malícias" adquiridos por conta 
própria, não haverá grande dificul- 
dade ao Leitor/" Aluno" que "botar 
na cabeça": - VOU CONSTRUIR 
UM MULTÍMETRO! É certo que 
existe muito mais conforto e "boa 
vida" em comprar um multiteste 
prontinho, bonitinho, na loja... En- 
tretanto, quem tiver acesso a um 
mero galvanômetro (0-1 mA) de 
preço não muito "bravo", com um 
pouquinho mais de "grana" poderá 
obter alguns componentes comuns 
(resistores, diodos, potenciômetro, 
pilha, bornes, caixa, etc.) e cons- 
truir um multi-analisador de com- 
ponentes e circuitos que - perfeita- 
mente - "quebrará o galho" em to- 
da essa fase inicial do "Curso"! 

Na presente sugestão da 
APLICAÇÃO, daremos apenas o 
"esquema" e um lay out para o 
"encaixamento" final... Os compo- 
nentes são todos já bem conheci- 
dos, e as técnicas de montagem e 
interligação também já são do 
domínio de qualquer dos Leito- 
res/"Alunos"... Além disso, tudo é 
tão simples, circuitalmente, que o 



16 



TEORIA 10 - AS MEDIÇÕES E OS MEDIDORES 



CORRENTE 
RESISTÊNCIA CONTÍNUA 



if>! 





TENSÃO CONTINUA 



® @ 



O 

® 



© 



'i n«DIDl (SÚfi 



Fig.19 



MULTÍMETRO agora proposto 
poderá até ser montado sem ne- 
nhum substrato eletro-mecânico 
(sem Circuito Impresso, sem "pon- 
te de terminais", etc), simplesmen- 
te ligando-se os componentes pon- 
to-a ponto... 



- FIG. 19 - Diagrama esquemático 
do nosso MULTÍMETRO, sim- 
ples e barato. Praticamente toda a 
despesa ou custo está concentrada 
no instrumento, um galvanômetro 
com alcance de 1 mA. O resto é 
"resto"... Notem ainda que para 
economizar e simplificar "até o 
talo", sequer sugerimos o uso de 
chaveamentos complexos, prefe- 
rindo mostrar o diagrama na base 
de "um borne para cada entrada 
de medição"... São 4 faixas de 
medição de Tensão Contínua 
(com fundos de escala em 10V- 
50V-100V-500V), 2 de Tensão 
Alternada (50V-500V), uma de 
Corrente Contínua (1 mA) e uma 
de Resistência (com "zero" 
ajustável por potenciômetro in- 
corporado...). Notem que o termi- 
nal (entrada) COMUM representa, 
em termos de polaridade, o nega- 
tivo para todas as faixas, menos 
para a medição de Resistência, 
caso em que esse terminal "tor- 
na-se" o positivo. De qualquer 
forma, observar com atenção as 
polaridades do galvanômetro, da 
única pilha (pode ser uma peque- 
na, já que o "dispêndio" de Cor- 
rente é muito baixo...) e dos dío- 



dos, notando que um deles é de 
código 1N4007 e o outro 
1N4148. Os resistores (todos) são 
de valores super-comuns, de fací- 
lima aquisição... 

■ FIG. 20 - A sugestão para o "en- 
caixamento" do nosso MULTÍ- 
METRO (incluindo a configu- 
ração do painel e dos cabos/pon- 
tas de prova). Algumas "dicas": 
usar um borne (jaque) preto para 
a entrada "COMUM" e outras co- 
res para as demais entradas (e- 
xemplo: vermelho para as 4 faixas 
de VC, verde para as duas de VA, 
azul para a de CC e branco para a 
de Resistência). Recomenda-se o 
uso de jaques "banana" nessas 
entradas, pois além de práticos, 
podem ser encontrados em várias 



cores, facilitando a "codificação 
visual". Os cabos de prova, no 
caso, deverão ter plugues "bana- 
na" nas extremidades destinadas à 
conexão com o aparelho, e pontas 
de prova médias ou longas, nas 
outras extremidades. Para os ca- 
bos, são apenas duas as cores de 
codificação: vermelho para o cabo 
"vivo" de medição e preto para 
aquele que - em todas as me- 
dições - deve ser ligado à entrada 
(-) "COMUM"... Quanto às mar- 
cações da escala, já foram dadas 
"dicas" importantes, ao longo da 
presente "Lição" teórica, mas 
aqui vão outros "truques": a faixa 
de CC (1 mA) já "está lá", é a 
escala original do galvanômetro. 
As faixas de 10V e 100V (VC) 
podem ser facilmente inferidas, 
nem precisam receber marcação 
específica... As faixas de 50V e 
500V, tanto em VC quanto em 
VA podem ser facilmente re-mar- 
cadas, numericamente, sobre (ou 
sob...) a escala original, sem pro- 
blemas... O que dará um pouco 
mais de trabalho será a marcação 
das divisões na faixa de Resistên- 
cia. A calibração e a marcação 
terão que ser feitas por referência 
e por "amostras": inicialmente o 
Leitor/" Aluno" deve usar resisto- 
res fixos de 100R - 1K - 10K - 
100K - 1M -10M... Coloca-se as 
pontas de prova em curto (cabos 
nas entradas "COMUM" e 
" A "...), "zera-se" a indicação 
através do potenciômetro (o pon- 
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teiro deve ficar exatamente sobre 
o fim "natural" da escala, todo à 
direita - já que a escala de Re- 
sistência é "a"o contrário"...) e, 
medindo-se um a um os resistores 
de referência/amostra, vão se es- 
tabelecendo as marcações corres- 
pondentes aos seus valores. Para 
melhorar a resolução da escala, 
novas seções de marcação devem 
ser feitas, usando-se resistores de 
referência com valores interme- 
diários (exemplo: 47R-470R- 
4K7-47K-470K-4M7...), tantos 
quantos for possível obter... A es- 
cala de Resistência, ainda que um 
tanto "tosca", ficará funcional e 
aproveitável para finalidades que 
não envolvam precisão absoluta... 
Para finalizar, um conselho práti- 
co: quanto maior for o mostra- 
dor/escala do galvanômetro origi- 
nal (infelizmente o tamanho tra- 
duz-se, diretamente, em preço nos 
instrumentos de bobina móvel...), 
melhor, tanto para a "re-mar- 
cação" das escalas e faixas, quan- 
to para a própria "leitura" dos va- 
lores, pelo usuário... Se o Lei- 
tor/" Aluno" contudo, for muito 
"bom da vista", nada impede, 
tecnicamente falando, que seja 
usado um miliamperírnetro peque- 
no, com qualquer "formato" de 
escala (ver TRUQUES & DI- 
CAS). 
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"Peça catálogo' 



Serviços públicos 



fládio Amadores 
marítimos ele. 

Com o Receptor AIR3000 você capta as 
faixas mais emocionantes para se escu- 
tar»! 



CGH RÁDIO SHOP 

Ligue: (011)284-5105-283-0553 
Caixa Postal 45426 - CEP04032 - SP 




PACOTE ECONÓMICO 



PACOTE N2 i 

RESISTORES 240 PÇS 
(10 DE CADA) 
10R 220R 2K2 100K 1M 
22R 470R 4K7 220K 2M 
33R 680R 10K 330K 4M7 
47R 1K 22K 470K 10M 
100R 1K2 47K 680K 

PREÇO Cr$ 6.900,00 



PACOTE N= 2 

CAPACITOR CERÂMICO DISCO 

(10 PEÇAS DE CADA) 

10PF 82PF 470PF 22K 

22PF 100PF 1K 47K 

47PF 220PF 10K 100K 

PREÇO 11.700,00 



PACOTE N2 3 

CAPACITORES ELETROLÍTIC0S 

(5 PEÇAS DE CADA) 

1UFx50 10x16 100x16 

2,2x50 22x16 220x16 

4,7x40 47x16 470x16 

1000 x 16 

PREÇO 24.760,00 



PACOTE N? 4 



DI0D0S E LEDS 

10-1N4148 T 10 -LEDS VERMELHO 5MM 
5-1N4004 5 - LEDS AMARRO 5 MM 

5 - 1N4007 1 5 - LEDS VERDE 5MM 

PREÇO 6.900,00 



PACOTE N? 5 

LEDS 
10 -LEDS VERMELHO 3MM 
5 - LEDS VER0E 3MM 
5 - LEDS AMARELO 3MM 
5 - RET ANGULAR VERMELHO 
5 - RETAMGULAR VERDE 
5 - RETAMGULAR AMARELO 

PREÇO 10.960,00 



PACOTE N2 6 

TRANSÍST0RES 

10 -BC 548 T 5-TIP31 T 2 - TIP 41 
10 -BC 558 i 5 -TIP 32 1 2 - TIP 42 

PREÇO 19.360,00 



PACOTE N? 7 
CIRCUITO INTEGRADO 



2 - Cl 555 
2-CI741 
2-CO4001 
2-CD4011 

PREÇO 



1 -CD4049 
1 - CD4066 
1 - CD4093 
1 -CD4511 
. . 13.500,00 



• Pacote n ? Cr$ 

• + despesa de correio CrS 5.000,00 



• Preço Total Cr$ . 



E só com pagamento antecipado com cheque 
nominal ou vale postal para a Agência Central 

em favor de Emark Eletrônica Comercial Ltda. 
Rua General Osório, 185 - CEP 01213 - São 
Paulo - SP 



ALADIM 

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL 
CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA: 



• RÁDIO • TV PRETO E BRANCO 
• TV A CORES • TÉCNICAS DE ELE- 
TRÔNICA DIGITAL • ELETRÔNICA 
INDUSTRIAL • TÉCNICO EM MANU- 
TENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 



OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A segurança, a experiência e a idonei- 
dade de uma escola que em 30 anos 
já formou milhares de técnicos nos 
mais diversos campos da Eletrônica; 

2) Orientação técnica, ensino obje.tivo, 
cursos rápidos e acessíveis; 

3) Certificado de conclusão que, por ser 
expedido pelo Curso Aladim, e não só 
motivo de orgulho para você, como 
também a maior prova de seu esforço, 
de seu merecimento e de sua capaci- 
dade; 

4) Estágio gratuito em nossa escola nos 
cursos de Rádio, TV pb e TVC, feito 
em fins de semana (sábados ou do- 
mingos). Não é obrigatório mas é ga- 
rantido ao aluno em qualquer tempo. 



MANTEMOS CURSOS POR FREQUÊNCIA 



lVOI 



Seja qual for a sua idade, 
seja qual for o seu nfvel 
cultural, o Curso Aladim 

fará de Você um técnico! 




Remeta este cupom para: CURSO ALADIM 

R. Florêncio de Abreu, 145 - CEP01029 - 

S.Paulo-SP, solicitando informações sobre o(s) 

curso(s) abaixo indicado(s): 

n Rádio çv 

□ "TV a cores o 

Cl Eletrônica Industrial ^ 

n TV preto e branco 

LI Técnicas de Eletrônica Digital 

O Técnico em Manutenção de Eletnodnmésticoe 

Nome 

Endereço 

Cidade CEP 

Estado 
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COZINHA 




A Seçào de CARTAS da ABC destma-se. basicamente, a esclarecer pontos, 
matérias ou conceitos publicados na parte Teonca ou Prática da Revista, e 
que, eventualmente, não tenham sido bem compreendidos pelos Leitores/A- v 
lunos. Excepcionalmente, outros assuntos ou temas podem ser aqui abor- 
dados ou respondidos, a cnténo único da Equipe que produz ABC... As re- 
gras sào as seguintes: (A) Expor a dúvida ou consulta com clareza, aterv 
do-se aos pontos já pubicados em APE. Não serão respondidas cartas so- 
bre temas ainda não abordados. . (B) Inevitavelmente as cartas só seráo 
respondidas após uma pré-seleçáo, cujo crivo básico levará em conta os 
assuntos mais relevantes, que possam interessar ao maior número possível 
de Leitores/Alunos. (C) As cartas, quando respondidas, estarão também 
submetidas a uma inevitável "ordem cronológica" (as que chegarem pnmeiro 
serão respondidas antes, salvo critério de importância, que prevalecerá so- 
bre a "ordem cronológica"...). (D) NÃO serão respondidas dúvidas ou con- 
sultas pessoalmente, por telefone, ou através de correspondência (freta... O 
único canal de comunicação dos Leitores/Alunos com a ABC é esta Seção 
de CARTAS. (E) Demoras (eventualmente grandes.) sào absolutamente 
inevitáveis, portanto não adianta gemer, ameaçar, xingar ou fazer beicinho: 
as respostas só aparecerão (se aparecerem.) quando... aparecerem! 



Endereçar seu envelope assim: 



Revista ABC DA ELETRÔNICA 

Seção de CARTAS 

KAPROM - EDÍTORA, DISTRBUDORA 

E PROPAGANDA LTDA. 

R. General Osóno. 157 
CEP 01213 - São Pauto - SP 



As explicações claras e objetivas de 
ABC, mais as "dicas", que somente com 
anos de prática alguém viria a saber, 
mostram que a Revista veio, realmente, 
preencher as necessidades, minhas e de 
quem pretende aprender Eletrônica... 
Tenho encontrado alguma dificuldade 
em obter resistores de 1/4W ou 1/2W... 
Gostaria de saber se posso usar - por 
exemplo - 2 de 1/8 na substituição de um 
de 1/4, ou quatro de 1/8 substituindo 
um de 1/2 (mantendo o mesmo valor 
ôhmico final, é claro...). Outra coisa que 
imaginei é se não posso enrolar um pou- 
co de fio de solda no resistor, aumentan- 
do assim a potência dissipada..." - José 
Edmir - Fortaleza - CE 

Na verdade, Zé Edmir, quando as LIS- 
TAS DE PEÇAS de ABC "pedem" re- 
sistores de 1/4W, estão apenas usando 
um ponto de referência genérico, para 
componentes de baixa potência... Po- 
dem, perfeitamente, ser usados compo- 
nentes para 1/8W ou 1/3W, mais co- 
muns atualmente! Para simplificar, os 
resistores de baixa potência que Você 
(ou qualquer outro Leitor/"Aluno"...) 
obtém ao chegar a uma Loja e pedir, 
simplesmente: "- Quero um resistor de 
10K" (sem citar, especificamehte, a dis- 



sipação...), serão perfeitamente adequa- 
dos para as montagens gerais! Não es- 
queça, porém, de duas circunstâncias 
(A) Quando a LISTA DE PEÇAS enfa- 
tiza a expressão "ATENÇÃO À WAT- 
TAGEM", é sinal de que a dissipação, 
no caso, é substancial e importante... (B) 
Quando tal expressão não consta da dis- 
criminação do item, Você (e os demais 
Leitores/" Alunos") pode usar um com- 
ponente para praticamente qualquer dis- 
sipação, mesmo superior à indicada na 
LISTA! Interprete, então, da seguinte 
maneira: estando a dissipação, na LIS- 
TA, indicada como "1/4 W", pode usar 
um resistor com a menor dissipação en- 
contrada entre os componentes comer- 
ciais, normalmente presentes nas "gave- 
tas" das lojas (mesmo 1/8 W...). Parale- 
lar resistores para obter maiores "wat- 
tagens" é uma solução técnica e mate- 
maticamente válida, porém apenas 
aplicável, na prá tica, para casos de alta 
dissipação! Enquanto estivermos nas 
"quirelas" da Potência, não há motivo 
para preocupações a respeito... Quanto a 
enrolar um fio de solda sobre o resistor, 
parece-nos que Você imagina com isso 
acoplar uma espécie de "radiador" de 
calor para o componente, não é...? Em- 
bora seu raciocínio tenha lógica (uma 



ampla superfície metálica rigidamente 
agredada ao resistor, facilitaria a "saí- 
da" do calor por ele gerado...), na práti- 
ca isso não mostra viabilidade, além de 
envolver cálculos matemáticos bastante 
complexos e absolutamente desnecessá- 
rios, no dia-a-dia... Quando um compo- 
nente (resistor, no caso...) de alta "wat- 
tagem" é solicitado, normalmente sua 
própria construção industrial (de fio...) 
já incorpora a "facilidade" para a irra- 
diação do calor. Não confunda com o 
caso dos semicondutores (transístores) 
de maior potência, que apresentam ex- 
ternamente superfícies, "orelhas" ou 
"lapelas" metálicas destinadas justamen- 
te ao acoplamento termo-mecânico de 
dissipadores externos... 



"Estou gostando muito da publicação, 
porque a didática adotada tornou o 
aprendizado realmente prazeroso, sain- 
do do "lugar comum"... Agora penso 
que algo "deu errado" no texto da pág. 
48 de ABC n? 6 (bloco de ANTECI- 
PAÇÃO TEÓRICA...), onde é mencio- 
nado que o secundário do trqfo está li- 
gado à base do transístor e o primário 
ao coletor... Se isso for verdade, então 
haverá um erro no diagrama do circuito 
(fig. 1 - pág. 44), com uma inversão no 
assentamento do transformador. .J" - 
Ayres - Nova Iguaçu - RJ 

"Cê" tá certo, Ayres, e nós erramos... 
Na descrição do TESTADOR UNI- 
VERSAL DE TRANSÍSTORES 
(Montagem Prática 12, em ABC n? 6), 
estão corretas todas as figuras, porém 
houve uma sistemática inversão dos 
termos "primários" e "secundário" em 
todo o bloco de texto referente à fig. 8 
(pág. 48 - ABC tf 6)! Nesse bloco de 
texto, em todo lugar onde aparece "se- 
cundário", leiam "primário" (e vice- 
versa...). Pedimos desculpas à Turma 
pela cagada de redação. cara que re- 
digiu o referido Texto foi, inapelavel- 
mente, condenado a receber dezoito 
marteladas na falange, porém o Tribunal 
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interno do ABC concedeu-Ihe "sus- 
pensão da sentença", por ser primário 
(ele só tem "Diploma" desse Curso...), 
feito fazem os Tribunais "de verdade" , 
por aí, com aqueles "graúdos" que me- 
tem a mão na Previdência, no Fundo de 
Garantia e nessas coisinhas de somenos 
importância... Agora, falando sério: pe- 
dimos a todos que retifiquem seus 
Exemplares/"Aula" nos pontos citados, 
para que suas "Lições" fiquem perfei- 
tas... Agradecemos a Você, Ayres, pela 
atenção e, colaboração! Fique conosco, 
que Leitores/"Alunos" tipo "olho de 
lince", feito Você, são extremamente 
valiosos, para a Revista e para a Tur- 
ma... 



"Estou novamente escrevendo, para 
mandar um circuito e para dizer que 
ABC continua ótima... Estou mandando 
um circuito de indicador de nível d água 
para caixas e tanques: três pares de con- 
tatos metálicos inoxidáveis devem ser 
dispostos ao longo da altura do reser- 
vatório, situando-se um no fundo, um no 
meio e um próximc à borda (respectiva- 
mente para detecção dos níveis baixo, 
médio e alto). Os LEDs indicadores 
(pressionado o push-button de alimen- 
tação geral} acenderão em conformida- 
de com o nível aproximado da água no 
reservatório... Com a caixa bem cheia 
(nível acima do sensor ato) todos os 
LEDs acenderão. Com o nível "no fun- 
do" (abaixo do "baixo" .„), nenhum 
LED acenderá... A alimentação poderá 



ser fornecida por pequena fonte, ligada 
à CA. (o consumo é baixo)..." - Ricardo 
Watanabe - Santo André - SP 

O Ric Watanabe é um dos mais "jura- 
mentados" Leitores/"Alunos" do ABC, 
mantendo um fluxo de cartas, colabo- 
rações, ideias, perguntas e sugestões 
realmente "realmente"! A ideia que ele 
manda agora é simples, funcional e 
realmente útil, podendo ser facilmente 
implementada pelos colegas de "Cur- 
so"... Não é nosso costume "mexer" nas 
ideias e projetinhos enviados pelos Lei- 
tores, porérr. sugerimos a inserção (ver 
fig. A) daquele resistor (em tracejado) 
de 4K7, na linha de alimentação positiva 
aos contatos/sensores, unicamente para 
prevenir danos aos transístores, no caso 
de um eventual "curto" em qualquer dos 
pares de contatos metálicos detetores... 
No mais, a ideia é boa e tudo se resume 
na perfeita colocação dos três conjyntos 
sensores ao longo da "altura" do reser- 
vatório que se deseja monitorar... Os pi- 
nos devem, obrigatoriamente, ser de 
metal inoxidável e o restante das li- 
gações (que ficarão "dentro" d'água) 
deve ser todo muito bem isolado (ve- 
dante de silicone- é uma boa...). Valeu 
(de novo...) Ric! 



"As "Aulas" e "Lições" do ABC me pa- 
recem fantasticamente simples, mesmo 
para mim, que nada "manjava" de Ele- 
trônica, antes de começar a adquirir a 
Re\'ista (sou Leitor -/"Aluno" desde o n- 



1...)... Realmente, estou conseguindo 
"pegar" conceitos e conhecimentos que 
antes imaginava estarem além da minha 
capacidade de compreensão! Prometo 
(con ima mão levantada e outra sobre o 
peito) ser Leitor /"Aluno" assíduo e apli- 
cado, até o fim do "Curso" ... Gostei 
muito de ABC n- 8 onde foram explica- 
das as bases dos OSCILADORES cem 
transístores! Já consegui perceber a 
multiplicidade fe aplicações reais que 
esses tipos de circuitos têm, nos apare- 
lhos e dispositivos que a ^tnte usa, no 
dia-a-dia, sem nctar... Só mt ficou une 
pequer.c dúvida quanto ao funcionamen- 
to dinâmico do oscilador com dois 
transístores de polaridade oposta 
(NPN-PNP), conforme mostra c dia- 
grama da fig. 11 - pág. 9 - ABC 8 (parte 
de TEORIA). Não consegui compreen- 
der nuito bem como o capacitor C, de 
realimentação, interage corr os demais 
componentes... Poderiam me dar uma 
explicação um pouco mais detalha- 
da...?" - Tércio Nogueira - Brasília - 
DF 

Agradecerr.os pelas palavras elogiosas e 
pelo "juramento" de fidelidade, Té! Es- 
teja à vontade para e; tor suas dúvidas, 
sempre que surgirem (a Seção de CAR- 
TAS está aqui para isso). Quanto ao 
funcionamento do multivibrador com- 
plementar (com transístores NPN-PNP) 
ele é, na verdade, tão (ou mais...) sim- 
ples quanto o do multivibrador astavél 
simétrico (com 2 transístores da mesma 
polaridade)! Vejamos: a fig. B traz um 
diagrama simplificado ao máximo, da 
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É SIMPLES "SEGUIR "O QUE 
ACONTECE NO CIRCUITO! 



estrutura de um oscilador do tipo citado. 
Vamos assumir, apenas para ter re- 
ferências explicativas, que: 

- V - Tensão de alimentação em 1 2 V 

- TRl - Transístor NPN, BC548 

- TR2 - Transístor PNP, BC558 

- C - Capacitor poliéster lOn 

- RI - Resistorde 1M 

- R2 - Resistor de 100R 

Vamos, então, fazer urra sequência de 
eventos e explicações, um pouco dife- 
rente da oferecida na pág. 9 de ABC n s 
8, procurando preencher os pontos que, 
para Você, ficaram "nebulosos"... 

- No início, com a alimentação V desli- 
gada, não há Tensão en nenhum ponto 
do circuite, e o capacitor C está, ob- 
viamente, descarregado (Tensão "ze- 
ro" nas suas placas...). 

- Ao ser ligada v, alimentação V, num 
brevíssimo instante inicial, como o ca- 
pacitor C ainda não "teve tempo" para 
carregar-se (via El), a base de TRl 
"vê" polarização ainda muito próxima 
de "zero" e, portanto, o BC548 
mantém-se desligado. Estando TRl 
desligado, TR2 não terr ccrr.o receber 
a conveniente polarização negativa de 
base (via percurso cofetor/emissor de 
TRl), mantendo-se também desligado. 
Ccrr. a Resistência orissor/coletor de 
TR2 elevadíssima (ele está "desliga- 
do", nessa fração de Tempo...), consi- 
derando que R2 tem um baixo valor 
ôhrriico, a Tensão no ponto S de Saída, 
está quase "zerada" (valor próximo ao 
do negativo da alirr en tacão...). 

-Após irr. determinado (curto, mas 
consistente...) Tempo, o capacitor C se 
carrega (a Corrente de carga repre- 
sentada pela seta CG) via RI (c Tem- 
po, como sabemos a partir da "Aula" 
r 9 2, depende justamente dos valores 
de RI e de C...). Num certo instante, a 



Tensão depositada sobre C atinge ní- 
vel suficiente para levar o ponte P a 
fornecer suficiente polarização de base 
para TRl "ligar"! 

■ Quando isse: ocorre, a violenta "baixa" 
na impedância coletor/ emissor de TR 1 
proporcionará suficiente Correr te de 
base para "ligar" TR2. Com TR2 "li- 
gado", praticamente ambas as placas 
do capacitor C fcam colocadas sob 
idêntico pctencial (positivo), ocorren- 
do então a sua imediata "descarga" 
(percurso representado pela seta 
DC...). Nesse curtíssiir.c momento, 
com c percurso emissor/coletor de 
TR2 apresentando impedância irrisória 
(ele está "ligado"...) o ponto S de Saí- 
c'a passa a apresentar um nível de 
Tensão elevado, praticamente idêntico 
ao valor de alimentação V. 

■ O capacitor C, então descarregado, 
proporciona o total reinício do ciclo 
completo, com TRl "desligado" (a- 
guardando a carga sobre C novamente 
"crescer"), o mesmo ocorrerdo com 
TR2, e assim por diante, passo-a-pas- 
so, enquanto permanecer a energia da 



fonte V aplicada ac circuito. 

- Se aplicássemos um VOLTÍMETRO 
sobre o capacitor C, "leríamos" uma 
lenta subida na Tensão, com rápida 
queda em seguida, para novamente 
surgir um lento incremento, nova que- 
da rápida, e assim por diante... Se tro- 
c;in(« c capacitorC (lOn no primeiro 
exemplo) por um de elevado valer, pa- 
ra que tudo se dê bastante lentamente 
(ICOu, por exemplo...), poderemos até 
"acerrpanhar", atravé:» de ponteiro cu 
dos dígitos do VOLTÍMETRO, essa 
"lenta" subida e rápida descida, confi- 
gurando um sina! com o "formato" de 
"dente de serra" (ver fig. 4 - pjg. 5 - 
ABC n- 8). 

- Por outro lado, um VOLTÍMKTRO 
aplicado entre o ponto S e a linhí do 
negativo da alimentação, mostrará rá- 
pidos pulsos positivos, cada vez que o 
transístor TR2 "liga", numa configu- 
ração ou "desenho" parecido com o 
mostrado no diagrama B da fig. 5 - 
pág. 5 - ABC ne 8)... 

Acreditamos, Tércio, que agora deu pra 
Você "pegar" bem esses pontos que não 
lhe tinham ficado devidamente claros! 
Procure, para aprimorar o seu raciocí- 
nio, imaginar o funcionamento dos ou- 
tros blocos osciladores, em termos da 
"carga/descarga" dos capacitores en- 
volvidos (já que eles são sempre, nos os- 
ciladores, elementos fundamentais...). 



"Ficou "um barato" (não em termos de 
custo...) o BICHINHO ESCUTADOR, 
referente à 15- Montagem Prática, mos- 
trada em ABC n- 8, que funcionou direi- 
tinho, conforme explicado na "Lição" ... 
Eu queria, porém, aumentar o tempo em 
que os LEDs permanecem acesos quan- 
do o circuito "ouve" o som... Deduzo 
que posso fazê-lo, aumentando os valo- 
res do resistor de 330K e/ou do capaci- 
tor de 47u paratelado a esse resistor, 
mas tenho dúvida quanto aos exatos va- 
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lores... Podem me instruir para uma 
temporização entre 10 e 15 segun- 
dos...?" - André Luiz Zambom - Campi- 
nas - SP. 

E fácil, André, já que as ações serão 
matematicamente "proporcionais" (do- 
brando valores, dobra o Tempo, redu- 
zindo valores para a metade, o mesmo 
ocorre com o Tempo, etc). Você dedu- 
ziu perfeitamente as modificações a se- 
rem feitas (sinal que aproveitou direiti- 
nho as "Lições" da importante 2- "Au- 
la" do ABC...). Observe a fig. C que 
traz apenas o bloco do circuito BICHI- 
NHO ESCUTADOR referente ao setor 
do retiíicador/ temporizador (conforme 
com a fig. 1 - pág. 42, e fig. 9 - pág. 47, 
em ABC n 9 8), enfatizando -se com os 
asteriscos os componentes a serem alte- 
rados, e seus novos valores... Com as 
grandezas agora indicadas, o Tempo to- 
tal de acendimento deverá situar-se em 
torno dos 15 segundos que Você dese- 
ja... 
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IMPORTANTES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE OS 
GALVANÔMETROS (MEDIDORES) COMERCIAIS - OS FORMATOS - 
OS TIPOS DE ESCALAS - O AJUSTE MECÂNICO DO "ZERO" • COMO 
"DESCOBRIR" PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE 
GALVANÔMETROS DESCONHECIDOS, OU OBTIDOS EM "SUCA- 
TAS" - COMO PROTEGER OS GALVANÔMETROS CONTRA SOBRE- 
CARGAS. 



Como vimos na parte Teórica 
da presente "Aula", todo e qual- 
quer "medidor", de ponteiro (bobi- 
na móvel), seja ele para utilização 
final como AMPERÍMETRO, MI- 
LIAMPERÍMETRO, MICROAM- 
PERÍMETRO, VOLTÍMETRO, 
OHMÍMETRO, etc., é basicamente 
"feito" a partir de um GAL- 
VANÔMETRO, ou seja: um "me- 
didor de Corrente", baseado em 
fenómenos eletro-magnéticos, me- 
canicamente "bem aproveitados" 
para o acionamento de eixos e pon- 
teiros, sob "guias" de molas e en- 
costos, etc. 

Dessa maneira, quando o Lei- 
tor/"Aluno" precisa desenvolver 
um medidor "especializado" qual- 
quer, parte sempre de um miliam- 
perímetro ou de um rmcroamperí- 
metro comerciais (se puder ad- 
quiri-los, já que os preços são 
"salgados"...) ou, eventualmente, 
de V.U.s "aproveitados" de suca- 
tas ou adquiridos em "ofertas", a 
baixo preço... 

O primeiro ponto a se consi- 



derar é "O QUE QUER DIZER 
V.U.?". Essas duas letrinhas abre- 
viam, simplesmente, a expressão 
inglesa volume unit (unidade de 
volume) e significam que o instru- 
mento não é mais do que um gal- 
vanômetro de bobina móvel, co- 
mum, porém dotado de uma esca- 
la já calibrada em decibéis ou em 
qualquer outra escala para mensu- 
ração de sinal de áudio... O que 
nos importa, no momento, é saber 
que aquele "negocinho" é um 
GALVANÔMETRO, um medidor 
de Corrente, e que, portanto, pode 



ser adaptado para efetuar "leituras" 
de Tensões, Resistências ou outras 
grandezas, pelos métodos "indire- 
tos" já descritos - em seus funda- 
mentos - na parte Teórica da pre- 
sente "Aula". 

Um problema, porém, quase 
sempre se apresenta: os V.U.s mui- 
to raramente trazem qualquer indi- 
cação de seu real ALCANCE, de 
sua RESISTÊNCIA INTERNA, e 
outros dados importantes para o 
perfeito e seguro aproveitamento 
do instrumento na elaboração de 
VOLTÍMETROS ou "COR- 
RENTÍMETROS" diversos... O 
presente TRUQUES & DICAS traz 
(como o próprio nome da Seção 
justifica...) valiosos truques e dicas 
que permitirão diversas "identifi- 
cações" importantes, além de ou- 
tros detalhes práticos (também va- 
liosos) sobre os galvanômetros, 
tanto comerciais, quanto "sucatea- 
dos", tipo V.U. 

São dados práticos e técnicos 
que o Leitor/"Aluno" deve consi- 
derar para realmente "ficar esper- 
to" quanto à utilização de medido- 
res "de ponteiro" diversos... 



■ FIG. 1 - Mesmo entre os instru- 
mentos comerciais, de qualquer 
ALCANCE, vários são os forma- 
tos e tamanhos disponíveis nas lo- 
jas... Na verdade, apenas o tama- 
nho/forma da escala, e as dispo- 
sições puramente mecânicas de 
encaixe e fixação (tais galvanô- 
metros são normalmente destina- 
dos a colocação "em painel"...) é 
que determinam as dimensões e o 
"jeitão" da peça... Os modelos 
mais comuns são o de mostrador 
REDONDO e o QUADRADO ou 
RETANGULAR, ambos ilustra- 




REDONOO 




QUADRADO 
RETANGULAR 



Fig. 1 
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dos na figura... É sempre bom 
lembrar que, eletricamente falan- 
do, a forma e o tamanho da peça 
não têm a menor importância... 
Apenas fatores estéticos ou de vi- 
sualização poderão influir ou re- 
comendar quesitos específicos 
quanto a tais aspectos... 

• FIG. 2 - No caso dos V.U.s (me- 
didores feitos industrialmente, 
"sob encomenda", para indicação 
de "sintonia", volume de Saída 
em amplificadores, nível de gra- 
vação em gravadores, etc), que 
tanto podem ser obtidos "vir- 
gens", novos, nas lojas (geral- 
mente a preço inferior ao pedido 
pelos galvanômetros mesmo...) 
quanto conseguidos (também a 
preços bem mais vantajosos...) em 
"sucatas" ou "ofertas", os forma- 
tos do corpo da peça e da sua 
própria escala, podem variar ain- 
da mais. Embora existam também 
os de mostrados mais "taludos", 
redondo, quadrado ou retangular 
(ver fig. 1), o mais comum é que 
apresentem um dos formatos ilus- 
trados, com a escala ou mostrador 
"alongados", seja no sentido ho- 
rizontal, seja no vertical... Notem 
que tais disposições são imple- 
mentadas industrialmente, com o 
propósito único de "economizar" 
espaço nos painéis de aparelhos 
aos quais o V.U. deva ser acopla- 
do... As marcações nas escalas 
nem sempre obedecem à esperada 
linearidade ou proporcionalidade. 
Algumas vem apenas marcadas 
com "zonas de cores" ou com 
símbolos e abreviações meio "e- 
sotéricas" (que diziam respeito, 
diretamente, apenas à função para 
a qual tinham sido "imagina- 
dos"...). Para muitas das apli- 
cações finais que o Leitor/" Alu- 
no" pretenda dar ao instrumento, 
será mais prático (já que é perfei- 
tamente possível - conforme ex- 
plicado num segmento da 
"Lição" Teórica, lá no começo da 
presente "Aula"...) trocar a esca- 
la, ou "apagá-la", re-dividf-la e 
re-escrevê-la. Um ponto "a fa- 
vor" dos V.U.s (além da possibi- 
lidade de obtê-los a preço menor 
do que os galvanômetros comer- 
ciais "de linha", genéricos...) é 
que costumam ser instrumentos 
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razoavelmente robustos (mecani- 
camente falando), já que muitas 
vezes foram especialmente proje- 
tados para trabalhar em aparelhos 
de uso portátil ou semi-portátil, 
inerentemente mais sucetfveis de 
levar "trancos" por aí... Os gal- 
vanômetros comerciais, genéricos, 
são instrumentos basicamente pro- 
jetados para trabalharem "na ban- 
cada", em painéis de aparelhos de 
medição mais "nobres" e especí- 
ficos, que normalmente ficam lá, 
"quietinhos" e são utilizados por 
pessoa qualificada... Eletricamen- 
te, contudo, são tão frágeis quan- 
to qualquer dos galvanômetros 
(sejam V.U.s, sejam microam- 
perímetros, sejam miliamperíme- 
tros, etc), podendo ser facilmente 
danificados se "sobrecarregados" 
em seus limites e parâmetros... 

■ FIG. 3 - Um ponto muito impor- 
tante (e que, estranhamente, nun- 
ca vimos abordado em Cursos ou 
Lições fora do ABC.) é o que se 
refere à possibilidade de AJUSTE 
MECÂNICO da indicação ou po- 



sição do ponteiro (isso vale para 
qualquer galvanôlmetro de bobina 
móvel...), Vejamos: A es^wiura 
mecânica dos galvanômetros &fc 
bobina móvel (ver "Lição" Teó- 
rica...) compreende o pivotamento 
do ponteiro num eixo, além dos 
"encostos" e retenções de início e 
fim de escala, mais o sistema de 
molas que favorece o "retomo" 
do dito ponteiro à sua posição de 
repouso (quando nenhuma de- 
flexão está sendo magneticamente 
induzida, pela passagem de Cor- 
rente através da bobininha...). Es- 
se complexo, delicado sistema 
mecânico pode desregular-se com 
certa facilidade, ou mesmo o pró- 
prio ponteiro (devido a algum "a- 
buso" ou sobrecarga momentâ- 
nea...) pode sofrer um pequeno 
"entortamento", com o que, em 
repouso (nenhuma Corrente pas- 
sando pelo instrumento) o conjun- 
to deixa de indicar "zero"! A 
"coisa", então, fica como uma 
balança de armazém descalibrada, 
daquelas que, não havendo nada 
sobre a respectiva bandeja, mostra 
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seu ponteiro indicando "100 gra- 
mas"...! Felizmente, todo gal- 
vanômetro comercial, de boa qua- 
lidade (e mesmo a maioria dos 
V.U.s, mais baratos...) apresenta 
um parafuso para ajuste mecânico 
do "zero", situado sempre bem 
sobre o eixo de pivotamento do 
ponteiro... A "cabeça" desse pa- 
rafuso é, normalmente, acessível 
externamente ao acrílico transpa- 
rente que recobre a escala/pontei- 
ro, porém, em alguns modelos, 
para se ter acesso ao dito parafu- 
so, será necessária a remoção da 
capa transparente (operação que 
deve ser feita com os devidos 
cuidados, levando-se sempre em 
conta a fragilidade geral do ins- 
trumento...). Então, se o Lei- 
tor/" Aluno" tiver em mãos um 
galvanômetro cujo ponteiro, em 
repouso, não está sobre o "zero" 
(normalmente o defeito se mani- 
festa por um leve "adiantamento" 
na posição do ponteiro, mas 
também, às vezes, "num pequeno 
"atraso"...), não é o caso de se 
descartar o instrumento, julgan- 
do-o inutilizado! Basta reposicio- 
nar o ponteiro, utilizando para is- 
so uma pequena chave de fenda. 
Ela deve ser aplicada sobre o ta] 
parafusinho e girada muito lenta- 
mente, sem jamais "forçar a bar- 
ra", exatamente no sentido em 
que "queremos" ver o ponteiro 
"andar", de modo a retomar sua 
correta posição "zero" (se o pon- 
teiro estiver "adiantado", gira-se 
lentamente e com cuidado, no 
sentido anti-horário... Se o pon- 
teiro estiver em posição "atrasa- 
da", gira-se em sentido horá- 



rio...). Toda a re-calibração 
mecânica do instrumento se resu- 
me nisso, bastando - enfatizamos 

- realizar a operação com "mãos 
de veludo", respeitando as natu- 
rais fragilidades do instrumento e 
da sua caixa. 

Eletricamente, quando subme- 
tido a C.C., todo e qualquer gal- 
vanômetro de bobina móvel (mes- 
mo os "especializados", já modifi- 
cados ^para leitura de Tensões ou 
altas Correntes...) pode ser "visto" 
como um SIMPLES RESISTOR, 
cujo valor, inclusive, deve ser co- 
nhecido e aplicado em vários dos 
necessários cálculos de utilização 
(já vimos isso, lá na parte Teóri- 
ca...). Assim, vamos lembrar (e fi- 
xar bem...) as condições puramente 
"resistivas" de um instrumento, em 
suas várias adaptações: 

- FIG. 4-A - Num miliamperímetro 
ou microamperímetro (alcances 
"normais" num instrumento co- 
mercial, comprado em loja...), te- 
mos, no percurso da Corrente, 
apenas a bobininha interna. Esta 
pode - para efeito de Corrente 
Contínua, Lei de Ohm e o "es- 
cambáu", sèr considerada como 
uma SIMPLES RESISTÊNCIA. 
A Resistência Total (ou Resistên- 
cia "Interna" do medidor...) será 

- no caso - igual à própria Re- 
sistência da bobininha! Esse valor 
ôhmico se manifestará entre os 
terminais de acesso externo (pola- 
rizados, lembram-se...?) do gal- 
vanômetro. 

- FIG. 4-B - Já num galvanômetro 



previamente arranjado para leitura 
de altas correntes (amperímetro), 
industrialmente já foi inserido um 
Resistor de Shunt (RS), lá mes- 
mo, "dentro" da caixa do instru- 
mento... Nesse caso, a Resistência 
Total, que poderá ser medida nos 
terminais externos do instrumen- 
to, corresponde à fórmula: 



RT =■ 



RS + RL 
RS RL 



A mostrada formuleta não é mais 
do que um "truque" matemático 
simples para "resolver" o valor 
total de dois resistores em parale- 
lo... Qual a validade de se conhe- 
cer tal fórmula? No caso do Lei- 
tor/" Aluno" obter um amperíme- 
tro e, eventualmente, querer 
"transformá-lo" num medidor de 
menor ALCANCE (miliamperíme- 
tro ou microamperímetro...), será 
possível (em alguns casos) abrir o 
instrumento, verificar a presença 
do tal Resistor Shunt (RS), remo- 
ver cuidadosamente esse compo- 
nente e pronto... No caso, conhe- 
cendo previamente o valor de RT 
(e obtendo o de RS por medição 
direta, com um OHMÍMETRO ou 
MULTÍMETRO...), será fácil "a- 
char" o valor ôhmico de RL (re- 
sistência da própria bobininha...), 
parâmetro importante para o even- 
tual re-cálculo de utilização...! 

■ FIG. 4-C - Já se o galvanômetro é 
industrialmente "dedicado" à me- 
dição de Tensão (VOLTÍME- 
TRO, milivoltímetro, etc), é 
grande a possibilidade de, "lá 
dentro", em série com a bobini- 
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nha, existir o Resistor Multiplica- 
dor (RM). Se quisermos re-estru- 
turar ALCANCES ou aplicações 
do instrumento, eventualmente 
será conveniente a pura e simples 
remoção do RM... Deve-se, então, 
levar em conta que a Resistência 
Total original do instrumento (en- 
quanto medidor de Tensão...) é 
composta pela soma dos valores 
ôhmicos de RM e RL ("RL", pa- 
ra quem ainda não "percebeu", é 
a Resistência da bobininha...). 
Novamente lembramos que tal in- 
formação tem sua validade prática 
na eventualidade do Leitor/" Alu- 
no" resolver "desadaptar" um 
galvanômetro originalmente estru- 
turado para funcionar como 
VOLTÍMETRO, improvisação 
que exigirá, em alguns casos, a 
remoção do tal resistor multipli- 
cador (RM)... Com os dados apre- 
sentados, será possível calcular 
não só o ALCANCE da bobina 
móvel original, quanto à sua re- 
sistência RL... 

• • 90 9 

Os galvanômetros comerciais, 
de boa qualidade e procedência, 
trazem claramente marcados em 
suas escalas., tanto o ALCANCE 
quanto a RESISTÊNCIA INTER- 
NA (da bobina). Para a "leitura" 
do dado referente ao ALCANCE, 
as informações, embora óbvias, 
costumam ser indiretas: se a última 
"marcação" da escala "disser" 1 e 
no centro da dita cuja existir a no- 
tação "mA", não restam dúvidas de 
que se trata de um instrumento com 
fundo de escla em "1 mA"... Outro 
exemplo: se o "encosto" final do 
ponteiro tem marcado "100" e no 
centro (acima ou abaixo do arco 
com divisões...) existe a notação 
"uA", parece mais do que óbvio 
que o ALCANCE do instrumento é 
de "lOOuA"... Assim por diante... 
Já a RESISTÊNCIA INTERNA 
(quando indicada) costuma ser ins- 
crita num "cantinho" da escala, no 
geral juntamente com o código de 
"modelo" do componente... 

Ocorre, porém, que em alguns 
casos (galvanômetros de baixo pre- 
ço, ou mesmo V.U.s de "suca- 
ta"...) simplesmente não existem 
essas importantes definições e indi- 




comecem ícmn. COM o 

POTENCIOMETBO TODO GIRADO 

À 



MULTÍMETRO 




CHAVEAR PARA 
UMA DAS ESCALAS 
MAIS BAIXAS PE 
CORRENTE (C.C.) 



Fig.5 



cações! Alguns V.U.s trazem a es- 
cala dividida em decibéis ou até em 
simples "zonas de cores"... Outros 
mostram uma divisão linear - por 
exemplo - de "1 a 10", porém sem 
qualquer indicação de ALCANCE 
(aqueles números, de "1 a 10" po- 
dem significar qualquer coisa...!). 
Quanto a RESISTÊNCIA INTER- 
NA, então, nem se fala... Os V.U.s 
baratos simplesmente não trazem 
qualquer indicação... 

Como tratam-se de parâmetros 
IMPORTANTES para o perfeito 
aproveitamento do instrumento, te- 
mos que obtê-los antes de qualquer 
iniciativa ou experimentação com a 
peça... Em teoria não é difícil ob- 
ter- se tais dados, porém devemos 
considerar um ponto: é muito gran- 
de a fragilidade elétrica (não só a 
mecânica...) desses galvanômetros! 
Assim, se num teste simples, "sem 
querer", fizermos passar por um 
instrumento de lOOuA (não sabía- 
mos desse parâmetro, antes do tes- 
te...), uma Corrente de 1 mA (que é 
baixíssima, porém 10 vezes maior 
do que aquela que o instrumento 
"aguenta"...), é fatal que a bobini- 
nha do galvanômetro "queime"... 
Bye, bye instrumento Qá que o 
conserto da bobininha, apenas 
possível em oficinas altamente es- 
pecializadas, provavelmente ficará 
mais caro do que o próprio gal- 
vanômetro...). 

Existem, porém, alguns "tru- 
ques" elementares que nos permi- 
tem levantar esses parâmetros sem 



"forçar a barra", sem sobrecarregar 
acidentalmente o instrumento! São 
métodos seguros de medição, des- 
critos e detalhados nas próximas fi- 
guras... 

- FIG. 5 - Para determinar - com 
segurança - o ALCANCE (fundo 
de escala) de um galvanômetro, 
usamos a disposição indicada na 
figura: fechamos um elo circuitai 
a partir de uma única pilha pe- 
quena, de 1,5V, em série com um 
potenciômetro (tipicamente de 
10K ou mais), um resistor fixo (i- 
nicialmente aplicamos um de 
10K, modificando experimental- 
mente seu valor - depois - até ob- 
ter o desejado "comportamento" 
do conjunto...), o GALVANÔ- 
METRO analisado e um 
MULTÍMETRO (este chaveado 
para a função de medição de Cor- 
rente Continua, numa de suas fai- 
xas mais baixas, tipicamente entre 
200uA e alguns mA...). Observem 
COM ATENÇÃO os seguintes 
pontos: polaridades da pilha, do 
galvanômetro e das entradas do 
MULTÍMETRO, terminais usados 
no potenciômetro e (principal- 
mente) necessidade do eixo do 
potenciômetro estar, inicialmente, 
totalmente girado para a esquerda 
(sentido anti-horário). A sequên- 
cia de procedimentos é simples e 
direta: 

- Com tudo ligado e "armado" con- 
forme a figura, inicialmente de- 
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vem ser observados os mostrado- 
res do galvanômetro e do multí- 
metro. Se em um dos dois (ou em 
ambos...) o ponteiro estiver "ba- 
tendo" no fundo da escala (total- 
mente defletido para a direita...), 
desligar tudo e trocar o resistor R 
(que - como dissemos - deve ser 
"iniciado" com 10K...) por um 
de 22K ou mais, até que o "re- 
pouso" do(s) ponteiro(s) situe-se, 
no máximo, ao centro da escala. 
Se isso não puder ser obtido, o 
próprio potenciômetro deve ser 
trocado por um de maior valor 
(22K, 47K, etc. - sempre inicial- 
mente com o eixo todo para a es- 
querda...). No multímetro, deve- 
se procurar um chaveamento que 
permita leitura clara e confortá- 
vel... Se a faixa inicialmente es- 
colhida não der bons resultados (o 
ponteiro "mal sai" do começo da 
escala...), deve ser procurada uma 
faixa de medição próxima, mais 
favorável... 

Tudo condicionado, gira-se len- 
tamente o ajuste do potenciôme- 
tro, parando tal ajuste exatamente 
no ponto que determina máxima 
deflexão no ponteiro do galvanô- 
metro analisado, ou seja: quando 
o ponteiro atinge rigorosamente a 
ultima marcação ou divisão da sua 
escala graduada - nem antes, e 
muito menos depois... 

O ALCANCE do instrumento ve- 
rificado, é lido então - diretamen- 
te - no mostrador do MULTÍME- 
TRO! Se este indicar "ImA", o 



galvanômetro terá esse ALCAN- 
CE (ImA)... Se a indicação no 
multímetro for 200uA, o AL- 
CANCE do instrumento verifica- 
do será... 200uA, e assim por 
diante. Nenhum problema, boa 
precisão, e total segurança contra 
danos ao galvanômetro! Obtido 
esse importante parâmetro, 
convém deixá-lo marcado sobre o 
próprio corpo do galvanômetro 
(uma etiqueta colante, na traseira 
do componente, servirá direiti- 
nho...). 

■ FIG. 6 - Um dado de obtenção 
bem mais "delicada" é a RE- 
SISTÊNCIA INTERNA (da bo- 
bininha) do galvanômetro. Para 
tanto, precisamos de tudo o que 
foi utilizado na avaliação anterior, 
incluindo o MULTÍMETRO (só 
que, desta vez, chaveado para a 
função de ohmímetro, e numa fai- 
xa que permita leitura de Re- 
sistências relativamente baixas, 
mais ou menos com a indicação 
de "1K" correspondendo à região 
central da escala...). O potenciô- 
metro, no caso, deve "começar" 
com o valor de 1K (linear) e o re- 
sistor fixo R pode, inicialmente, 
ser de 470R a 1K. Notar que além 
desses elementos, precisaremos 
também de um interruptor simples 
(pode ser a chave H-H ilustrada) 
com a nítida noção das suas res- 
pectivas posições de "ligado-des- 
ligado". Vamos à sequência dos 
procedimentos: 

■ Inicialmente, ATENÇÃO às pola- 
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ridades da pilha e do galvanôme- 
tro (deixar, por enquanto, o 
MULTÍMETRO chaveado para 
OHMÍMETRO, de lado... Será 
utilizada mais tarde). Manter o ei- 
xo do potenciômetro totalmente 
girado para a esquerda, nesses 
procedimentos iniciais... 

• Se, nessa condição inicial de re- 
pouso, o ponteiro do galvanôme- 
tro já mostrar deflexão forte (do 
"meio" para o "fim" da sua esca- 
la ou mostrador...), dobrar o valor 
original do potenciômetro e/ou do 
resistor fixo. A condição ideal é 
que, na configuração inicial, o 
ponteiro do galvanômetro esta- 
cione próximo ao início da sua 
escala... 

■ Muito lentamente, ajusta-se o po- 
tenciômetro (girando seu eixo pa- 
ra a direita...), até que o ponteiro 
do galvanômetro analisado mostre 
deflexão total (exatamente sobre o 
fim da escala, na última marcação 
ou divisão, nem "antes", nem 
"depois" dela...). Todas essas 
operações iniciais devem ser fei- 
tas com o interruptor na posição 
LIGADO... 

• Sem mexer em mais nada, DES- 
LIGA-SE o interruptor e, com o 
MULTÍMETRO na função de 
OHMÍMETRO, mede-se a Re- 
sistência entre os pontos "A" e 
"B". Anota-se o valor ôhmico 
obtido. 

Retira-se o MULTÍMETRO, li- 
ga-se, novamente, o interruptor, e 
ajusta-se agora o potenciômetro 
(sempre muito lentamente...) até 
obter o ponteiro do galvanômetro 
exatamente no meio da sua escala 
(50% da deflexão total). 

■ De novo sem mexer em nada, des- 
liga-se o interruptor e - outra vez 
- mede-se a resistência entre os 
pontos "A" e "B", anotando-se o 
valor ôhmico verificado nessa lei- 
tura. 

■ Subtraindo-se um do outro, os 
dois valores ôhmicos obtidos (e 
anotados), correspondentes ao 
ajuste de "fundo de escala" e 
"50% da escala", obtemos diie- 
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o valor da RESISTÊN- 
CIA INTERNA do galvanômetro! 
É conveniente marcar-se tal valor 
naquela mesma etiqueta que gru- 
damos na traseira do instrumento, 
e onde já anotamos o ALCANCE, 
obtido na verificação descrita an- 
teriormente... 

São, portanto, duas sequên- 
cias um pouquinho trabalhosas, 
mas que valem a pena, em termos 
"do que" ficamos conhecendo so- 
bre o instrumento em questão... 
Obtemos, assim, de forma segura, 
parâmetros precisos (e preciosos...) 
sobre o galvanômetro, que serão 
utilizados nos eventuais cálculos de 
aplicação do componente! 

Alguém aí perguntará: "Não é 
mais fácil simplesmente usar-se o 
MULTÍMETRO, de forma direta, 
para "ler" a Resistência do gal- 
vanômetro numa única me- 
dição...?". É sim... Sd que tem um 
"porém": os MULTÍMETROS, na 
função de OHMÍMETRO, colocam 
no percurso suas pilhas internas 
que, nas faixas de baixa Resistên- 
cia, imprimem considerável Corren- 
te através das pontas de prova... 
Basta que tal Corrente "de traba- 
lho" do MULTÍMETRO corres- 
ponda ao dobro, ou mais, do AL- 
CANCE original do galvanômetro 
analisado, para que a bobininha 
deste corra o risco de "queimar-se" 
(ou, se a dita bobininha "sobrevi- 
ver", ocasionar um irreversível 
"entortamento" no ponteiro do 
galvanômetro, por sobrecarga 
mecânica...)! 



- FIG. 7 - Um "truque" muito utili- 
zado pelos projetistas de circui- 
tos, na intenção de proteger os 
delicados medidores de bobina 
móvel contra excessos ou sobre- 
cargas acidentais, é o mostrado no 
diagrama: simplesmente dois dío- 
dos comuns (podem ser 1N4148) 
"um pra lá e um pra cá", curto- 
circuitando os terminais do gal- 
vanômetro ! Essa proteção pode (e 
deve, em muitos casos...) ser apli- 
cadai a galvanômetros de baixo 
ALCANCE (tipicamente com 
fundos de escala até ImA...) que 
são - por óbvias razões - os mais 
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delicados, eletrieamente falando... 
Vejamos como (e por que) a "coi- 
sa" funciona: conforme vimos na 
"Lição" específica sobre os dío- 
dos (na "Aula" n^ 3 do ABC.) 
esses componentes, formados por 
junções semicondutoras simples 
P-N, estabelecem uma "barreira 
de potencial", um "degrau de 
Tensão", inevitável, que nos dío- 
dos de silício situa-se quase sem- 
pre em torno de 0,6 a 0,7V. Além 
disso, é óbvio que não podemos 
nos esquecer que os díodos ape- 
nas permitem a livre passagem da 
Corrente num sentido, bloquean- 
do-a no outro... A partir desses 
dois dados, uma análise lúcida do 
diagrama 7-A nos mostra a efetiva 
proteção dada pelo par de díodos 
ao galvanômetro! Inicialmente 
vamos supor que os terminais de 
medição (TM) seja aplicada Cor- 
rente/Tensão, porém em polari- 
zação inversa à requerida pelo 
instrumento... Nesse caso, o dío- 
do da esquerda ficará diretamente 
polarizado, desviando o "grosso" 
da Corrente e prevenindo um 
provável "entortamento" do pon- 
teiro do instrumento (que tenderia 
a defletir "ao contrário", forçan- 
do seu "encosto" ou batente de 
início de escala...). Comprovada a 
eficácia contra inversões de pola- 
ridade, vejamos uma segunda 
hipótese: a ser aplicada aos termi- 
nais de medição (TM) uma 
Tensão muito alta (que, pela ve- 
lha Lei de Ohm, forçaria através 
do galvanômetro uma intensa 
Corrente, suficiente para a 
"queima" instantânea da bobini- 
nha interna...). Nesse caso, o dío- 



do da direita determina que en- 
quanto a Tensão externamente 
aplicada estiver em parâmetro 
igual ou inferior a 0,6 ou 0,7V, o 
galvanômetro assume a condição 
de "caminho natural" para a Cor- 
rente gerada (essas Tensões são 
suficientemente baixas para não 
induzir Correntes capazes de da- 
nificar o instrumento, ainda que 
ultrapassem moderadamente seu 
ALCANCE...). Quando, porém a 
Tensão aplicada aos TM superar o 
"degrau" natural do díodo (0,6 a 
0,7V), este "libera geral", condu- 
zindo plenamente, e desviando 
assim o "grosso" da Corrente, 
preservando a integridade da bo- 
bininha interna do instrumento! 
Trata-se, portanto, de uma confi- 
guração prática e efetiva (cujo 
diagrama em "vista real" está na 
fig. 7-B) e que - como foi dito - 
pode significar a "vida ou a mor- 
te" para galvanômetros sensíveis 
(até ImA, tipicamente) em apli- 
cações onde possam ocorrer tran- 
sientes ou sobrecargas momentâ- 
neas! Notem que as demais 
funções e parâmetros do instru- 
mento permanecem inalteradas, já 
que os diodos apenas "interfe- 
rem" quando solicitados (ou pela 
sobrecarga de Tensão/Corrente, 
ou pela acidental inversão de po- 
laridade...). Para os níveis de 
energia (minúsculos) normalmente 
manipulados pelo galvanômetro, 
tudo se passa como se os diodos 
"não estivessem" lá... 
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Como escolher um multímetro 



O QUE DEVE SER CONSIDERADO, NA COMPRA DE UM MULTITESTE 
- QUE IMPORTÂNCIA TEM (AGORA, DURANTE O APRENDIZADO, E 
NO FUTURO, NUMA EVENTUAL APLICAÇÃO "PROFISSIONAL"...) OS 
PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS DE UM MULTÍMETRO - AS FAI- 
XAS - AS ESCALAS - A SENSIBILIDADE - OS CUIDADOS. 



Depois de ferro de soldar, ali- 
cates de bico e corte, chaves de 
fenda e outras "quinquilharias" bá- 
sicas, o próximo e inevitável passo 
de qualquer interessado em apren- 
der, praticar ou trabalhar com Ele- 
trônica - em termos de equipamento 
de bancada - é a aquisição de um 
MULTÍMETRO (também chamado 
de MULTI-TESTE...). 

Ao longo das "Aulas" e 
"Lições" do ABC, o Leitor/" Alu- 
no" se depara, frequentemente, 
com expressões do género: "a 
Tensão em tal ponto deve ser supe- 
rior a 0,5V" ou "a Corrente, 
através do LED, não deve ultrapas- 
sar 20mA", ou então "a Resistên- 
cia total do conjunto ficará em tor- 
no de 100K", coisas assim... No- 
tem que, em Eletro-Eletrônica, co- 
locações desse género são absolu- 
tamente inevitáveis, já que todas as 
eventuais análises estáticas ou 
dinâmicas de componentes, arran- 
jos e circuitos giram em tomo des- 
sas três principais grandezas elétri- 
cas: a CORRENTE, a TENSÃO e 
a RESISTÊNCIA! Na parte Teóri- 
ca da presente "Aula", vimos como 
a partir do "medidor universal", 
que é o GALVANÔMETRO, po- 
demos facilmente "fazer" instru- 
mentos dedicados, especializados 
na "leitura" e medição não só da 
CORRENTE, mas também da 
TENSÃO e da RESISTÊNCIA... 
Cada um desses medidores dedica- 
dos, contudo, exige um diferente 
arranjo de componentes externos, 



geralmente resistores, mas também 
acontecendo a presença de diodos e 
capacitores, nos instrumentos trans- 
formados para medir CA. (ou 
Tensão Alternada...). 

Toda a lógica (além da eco- 
nomia...) leva à "cordensação" 
desses três medidores básicos num 
só aparelho, no qual um único gal- 
vanômetro, através de habilidoso e 
específico conjunto de chaves e 
componentes "de apoio", pode ser 
opcionalmente usado para medir 
TENSÃO ou CORRENTE ou RE- 
SISTÊNCIA... Esse versátil ins- 
trumento é - justamente - o 
MULTÍMETRO (antigamente cha- 
mavam de "VOLT-OHM-MI- 
LIAMPERÍMETRO"... Aliás, por 
ser um "companheiro" constante 
de toda pessoa que lida com Ele- 
tro-Eletrônica, o MULTÍMETRO é 
o instrumento/ferramenta de banca- 
da que mais "apelidos" tem...). 

Então, já que o Leitor/" Alu- 
no" tem, mais cedo ou mais tarde, 
que adquirir um MULTÍMETRO, 
vejamos alguns pontos importantes 
a considerar e a conhecer: 



O PRIMEIRO "GALHO": O PREÇO! 

Salvo "um par" de gradua- 
dos, locupletadores, corruptos e 
magnatas, etc. (nos dias de semana, 
praticamente todos eles podem ser 
encontrados num raio de 5 quiló- 
metros, no centro de uma cidade 



central desse nosso imenso País - 
todos Vocês sabem o "endere- 
ço"...), ninguém por aqui "vaza 
dinheiro"... Um MULTÍME- 
TRO não é um aparelho barato (no 
momento em que as presentes li- 
nhas estão sendo redigidas, a faixa 
de preços situa-se - para multíme- 
tros normais - entre 1/3 e 1 1/2 de 
Salário Mínimo...) e assim devemos 
computar direitinho todos os prós e 
contras, antes de definitivamente 
"encostarmos o umbigo" no balcão 
da loja e... "morrer com a grana"... 

Embora para o iniciante seja 
incongruente adquirir, logo "de ca- 
ra", um instrumento dos mais caros 
e sofisticados, é sempre bom consi- 
derar que um multímetro deve ser 
interpretado como "tão definitivo 
quanto possível", ou seja: deve ser 
adquirido um que vá, realmente, 
prestar serviços válidos por um 
longo período, fator que envolve 
não só a QUALIDADE do instru- 
mento, quanto suas CARAC- 
TERÍSTICAS e parâmetros (que 
permitam a sua aplicação em traba- 
lhos e estudos mais "avançados", 
no futuro...). 

Como inevitavelmente o 
PREÇO está proporcionalmente 
vinculado à QUALIDADE e à 
"largueza" das CARACTERÍSTI- 
CAS e parâmetros, o conselho ób- 
vio é que não convém, mesmo co- 
mo seu "primeiro instrumento", 
comprar um muito baratinho (às 
custas de qualidade e característi- 
cas/parâmetros muito modestos...)! 
Logo, no futuro, o Leitor/" Aluno" 
notará que começam a aparecer 
"coisas que aquele multimetrozinho 
não pode fazer corre tamente, ou 
medições que ele não pode reali- 
zar..."... 

Então, salvo se a condição fi- 
nanceira for absolutamente pericli- 
tante, é melhor, como primeiro 
MULTÍMETRO, procurar adquirir 
um instrumento "médio" (ainda 
que não esteja no "piso" da faixa 
de preços...). Se não tiver jeito 



mesmo, "vão que vão"! Podem 
comprar um dos mais baratinhos 
(que servirá, perfeitamente, para os 
estágios iniciais da vida Eletrônica 
do Leitor/" Aluno"...), mas estejam 
conscientes que, "um belo dia", 
terão que substituí-lo por um mode- 
lo pelo menos um pouco mais sofis- 
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ticado (ainda que sem "luxos"...). 



UM PARÂMETRO IMPORTANTE: 
AS FAIXAS DE MEDIÇÃO! 

Todo e qualquer MULTÍME- 
TRO (seja analógico, "de pontei- 
ro", ou digital "com display numé- 
rico"), deve incorporar algumas fa- 
cilidades e controles básicos (se o 
que não será um real MULTÍME- 
TRO...): 

- Seletor da faixa de Tensão a ser 
medida 

- Seletor à faixa de Corrente a ser 
medida 

- Seletor das escalas ou alcances 
para medida de Resistência 

- Chaveamento para medição op- 
cional de Corrente Contínua ou 
Corrente Alternada (ou Tensão 
Contínua/Tensão Alternada). 

- Potenciômetro para ajuste do "ze- 
ro", na função OHMÍMETRO (os 
MULTÍMETROS digitais, mais 
modernos, têm "zero automáti- 
co", prescindindo, portanto, de 
tal controle...). 

São vários os métodos adota- 
dos pelos fabricantes, para imple- 
mentar tais chaveamentos: comuia- 
dores rotativos (tipo "chave de on- 
das", conjuntos de interruptores de 
pressão (push-buttons) em linha 
"auto-tra vante" (parecido com os 
seletores de canais dos televisores 
"digitais"...) ou mesmo "um mon- 
te" de bornes (jaques), cada um 
com função específica, para o de- 
vido "enfiamento" dos plugues dos 
cabos de medição... Em qualquer 
caso, apenas uma análise visual 
cuidadosa da "cara" do MULTÍ- 
METRO, já bastará para verificar o 
tipo de chaveamento, a quantidade 
de faixas, e os alcances de cada 
faixa! 

A fig. 1 traz um diagrama 
standaitizado, que com pequenas 
variações, aparece na grande maio- 
ria dos MULTÍMETROS analógi- 
cos de preço médio (o diagrama 
serve como "base visual" para o 
Leitor/"Aluno" que nunca antes 
"prestou atenção" ao assunto...). 
Não mais do que um único comuta- 
dor rotativo ("chave de ondas") 




COM ALGUMAS VARIAÇÕES 

O CHAVEAMENTO DE QUASE 

TODOS OS MULTÍMETROS É 

BASEADO MESTE1 



7^ 



Fig. 1 



que, através de um hábil arranjo in- 
terno, perfaz todas as funções de 
chaveamento necessárias e enume- 
radas aí atrás ! 

Com um mínimo de atenção, 
dá para notar que são quatro as 
grandezas "medíveis": 

- RESISTÊNCIA ("OHMS", ao al- 
to...) 

- CORRENTE contínua ("DC-A", 
embaixo...) 

-TENSÃO contínua ("DC-V", à 

esquerda...) 
-TENSÃO alternada ("AC-V", à 

direita...) 

As expressões "DC" e "AC" 
correspondem, respectivamente, às 
iniciais, em inglês de "Corrente 
Contínua" e "Corrente Alterna- 
da"... 

Outra coisa que deve ser no- 
tada de imediato é que cada uma 
dessas quatro grandezas pode ser 
chaveada em várias escalas ou 
ALCANCES! Num exemplo, as es- 
calas para medição de TENSÃO 
contínua (esquerda do quadrante...) 
permitem faixas com "fundo" ou 
alcance de 3V - 12 V - 60V - 300V 

- 1200V... Na verdade, o principal 
ponto a se considerar é: 

-QUANTO MAIS FAIXAS OU 

"ALCANCES" PUDEREM SER 
CHA VEADOS, PARA CADA 
GRANDEZA A SER MEDIDA, 
MELHOR SERÁ O INSTRU- 
MENTO (nos seus aspectos práti- 
cos de bancada). 

Explicando: MULTÍMETROS 
(analógicos) dos mais baratinhos, 
que apresentem apenas 3 (ou me- 
nos...) faixas de medição por gran- 
deza, são de uso prático muito res- 
trito numa bancada! Supondo, 



quanto à Tensão Contínua, faixas 
com alcances de apenas 3V - 200V 
- 1000V, se na avaliação de uma 
Fonte de Alimentação de 12 V no- 
minais, utilizarmos a primeira faixa 
(3V), o instrumento será danifica- 
do; se utilizarmos a segunda faixa 
(200 V), o ponteiro "mal se me- 
xerá", com a indicação linear de 
12V correspondendo a pouco mais 
de 5% do arco total da escala (fica 
"difícil" de ler o valor ou a mar- 
cação/divisão indicada pelo pontei- 
ro...)! Seria ideal que houvesse 
uma faixa intermediária (entre a de 
3V e a de 200 V), de preferência 
com "fundo" em torno de 50V ou 
60V, de modo que uma indicação 
de "12V" pudesse situar-se em 
ponto mais "confortável", para a 
leitura e avaliação, na escala! 

Notem que nos MULTÍME- 
TROS digitais (com display numé- 
rico), esse problema fica bastante 
reduzido, já que podemos "ler" di- 
retamente o valor numérico da 
grandeza medida, inclusive com o 
conforto da "vírgula" ou "ponto" 
automáticos! Assim, em MULTI- 
TESTES digitais, mesmo apenas 2 
ou 3 faixas por grandeza podem 
bastar, O QUE NÃO OCORRE 
NUM INSTRUMENTO ANALÓ- 
GICO! Lembrem-se sempre desse 
detalhe, ao programar a aquisição 
do "primeiro" MULTÍMETRO... 



O "FUNDO DE ESCALA" 
DA MENOR FAIXA.. 

Toda e qualquer ferramenta 
ou instrumento de bancada deve 
adequar-se às necessidades! Pode 
parecer uma obviedade tão grande, 
que nem precisaria ser mencionada, 
no entanto, não é incomum ver-se 
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principiantes ,tentando - por exem- 
plo - fazer os furinhos numa pla- 
quinha de Circuito Impresso com 
uma "baita" furadeira elétrica", 
daquelas de furar parede! A "mele- 
ca" final é inevitável, nesse exem- 
plo radical de inadequação...! 

Da mesma forma, quanto ao 
MULTÍMETRO, se a grande maio- 
ria dos circuitos, projetos e estudos 
que o Leitor/" Aluno" vai fazer, 
envolve circuitos alimentados por 
baixas tensões (tipicamente entre 3 
e 12V...), e levando-se em conta 
que "dentro" dos circuitos (devido 
às divisões e distribuições naturais 
das "voltagens"...), tensões ainda 
menores se verificam, NÃO SERÁ 
DE VALIDADE PRÁTICA um 
instrumento cuja "menor" faixa de 
medição de Tensão Contínua mos- 
tre um "fundo" de 30V ou 50V! 
Simplesmente, no caso, a queda de 
Tensão de um diodo, ou a diferença 
de potencial - por exemplo - entre o 
terminal de base e o de emissor 
num transfstor bipolar comum, não 
tem como serem medidas, já que a 
sua escala, geralmente menor do 
que 1 volt, "nem tirará o ponteiro 
do zero", num MULTÍMETRO 
analógico! 

Assim, é sempre conveniente 
que pelo menos a faixa mais baixa 
(exemplificamos para a Tensão 
Contínua, mas - na prática - isso 
vale para as outras grandezas 
"medíveis"...) seja, realmente, de 
alcance pouca coisa maior do que 
as Tensões a serem verificadas! 

Notem que tal aspecto vale 
também para os MULTÍMETROS 
digitais (a despeito da mais "con- 
fortável" indicação numérica dire- 
ta...). Vejamos: um típico 
MULTÍMETRO digital, chaveado 
para "ler" Tensões Contínuas, nu- 
ma faixa com alcance de 20V» terá 
seu display, "em repouso" (sob 
"zero" volt...), assim (já com a 
"vírgula automática"): 



'00.00" 



No caso, indicações inferiores a 
"IV", apenas poderão "usar" os 
dois últimos dígitos (depois da 
"vírgula". Assim, uma Tensão de 
um décimo de volt determinará um 
display de: 



Com o "não aproveitamento" de 
grande parte do display! Já se o 
instrumento tiver sua menor faixa 
de Tensão Contínua em 2V, o dis- 
play partirá da seguinte disposição: 



U000" 



Na qual a indicação do (exemplo 
dado) um décimo de volt será dada 
assim: 



'0.100" 



Uma notação numérica "mais cen- 
trada", em termos decimais, e por- 
tanto melhor aproveitando o 
display e tomando a leitura, inter- 
pretação, mais confortáveis (Isso 
sem falar nos valores fracionários 
da grandeza mostrada! Imaginem 
como o display mostraria, no pri- 
meiro exemplo dado, o valor de 
"cento e trinta e cinco milésimos 
de volt"!). 

O ALCANCE DA FAIXA MAIS ALTA 
TAMBÉM TEM IMPORTÂNCIA... 

Agora vamos para a "outra 
ponta" do problema... Se o tipo de 
aparelhos ou circuitos com os quais 
o usuário lidará, costumeiramente, 
envolve componentes ou blocos 
que trabalhem sob Tensões na casa 
das centenas de volts (alguns ma- 
quinados industriais, equipamentos 
com Tubos de Raios Catódicos - 
como TVs, e aplicações ligadas di- 
retamente à CA. domiciliar ou in- 
dustrial...), é óbvio que a faixa 
mais alta de Tensões "medíveis" 
pelo instrumento deve abranger tais 
valores! No caso, um MULTÍME- 
TRO cuja "última" faixa de 
Tensão (Contínua ou Alternada) 
tenha um "fundo''' em 500V será, 
em várias ocasiões, insuficiente pa- 
ra os alcances requeridos ! 

No caso, um "topo" de esca- 
la, em Tensão, de 1000 ou 2000V 
se mostrará necessário! Analisem 
então, também "por af ', a parame- 
tragem do instrumento, no momen- 
to da compra... 



'00.10" 



A SENSIBILIDADE 

(OS "OHMS POR VOLT"...) 

Outro parâmetro ou carac- 



terística importante dos MULTÍ- 
METROS, e que deve ser levado 
em conta pelo adquirente (princi- 
palmente se tratar-se do seu primei- 
ro instrumento...) e a SENSIBILI- 
DADE (chamada pelos técnicos de 
"relação OHMS/VOLT"). A análi- 
se puramente técnica desse parâme- 
tro é assunto para as "Lições" teó- 
ricas (que devem ser consultadas 
pelos Leitores/"Alunos".„). Para o 
"espírito" do ARQUIVO TÉCNI- 
CO, é válido informar que a SEN- 
SIBILIDADE, numericamente in- 
dicada em "OHMS POR VOLT", é 
a característica que determina 
quanto o próprio instrumento 
(multímetro) "rouba" de Corrente 
dos pontos submetidos à medição e 
- por consequência - (a Lei de Ohm 
nunca deixa de "espreitar" de in- 
fluir...) quanto o MULTÍMETRO 
"derruba" a Tensão medida! 

O que interessa saber, agora, 
é que QUANTO MAIOR A SEN- 
SIBILIDADE, MELHOR... Isso 
quer dizer que quanto mais alto for 
o "número" de OHMS POR VOLT 
do multímetro, menos ele interferirá 
ou "modificará" a própria grandeza 
(notadamente Corrente ou Tensão) 
que estará sendo medida! Esse as- 
sunto envolve as naturais impedân- 
cias (Resistências intrínsecas) dos 
componentes, arranjos e circuitos a 
serem verificados... Como a maio- 
ria dos circuitos com semiconduto- 
res (transístores e seus "compa- 
nheiros"...) formam blocos eletri- 
camente de Resistência baixa ou 
moderada, convém que o MULTÍ- 
METRO que os vá analisar tenha 
uma impedância (representada pelo 
"número" de OHMS/VOLT...) 
bem mais elevada do que a verifi- 
cada nos tais componentes ou cir- 
cuitos... 

A fig. 2 mostra onde costuma 
estar indicada essa relação de 
OHMS/VOLT (correspondente à 
SENSIBILIDADE do instrumento) 
nas escalas ou mostrados dos 
multímetros analógicos (falaremos 
sobre os digitais mais adiante...). 
Quase sempre, na própria escala do 
instrumento, em algum "cantinho", 
tal parâmetro é indicado pelos 
(bons...) fabricantes... Observem 
que o "número" da SENSIBILI- 
DADE é - normalmente - diferente 
para Tensões ou Correntes Contí- 
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nuas (DC) e Alternadas (AC). Para 
as necessidades do Leitor/" Aluno" 
(tanto agora, durante o "Curso", 
quanto no futuro...), convém que as 
SENSIBILIDADES mínimas si- 
tuem-se nos seguintes limites: 

- Para Tensões e Correntes 
CONTÍNUAS - 20K ohms/volt 

- Para Tensões e Correntes AL- 
TERNADAS - 10K ohms/volt 

Isso quer dizer que qualquer 
MULTÍMETRO que apresente sen- 
sibilidade menor do que 20K íl /V 
(contínua) e 10K Tl /V (alternada) 
poderá gerar medições com subs- 
tancial erro, se aplicado na maioria 
dos circuitos transistorizados co- 
muns. Esse é, portanto, outro ponto 
IMPORTANTE a considerar, no 
momento da compra do "primeiro" 
MULTÍMETRO... 



O "NÓ" DA QUESTÃO: 

A ASiSTÊNCIA TÉCNICA 

E A GARANTIA... 

"Coisinhas" que muita gente 
não leva em conta, mas que são 
também importantes: a AS- 
SISTÊNCIA TÉCNICA e a GA- 
RANTIA. Embora atualmente pos- 
sam ser encontrados no varejo "pa- 
ralelo" ou no "comércio informal" 
(como preferem chamar os babacas 
que ditam as regras económicas...), 
MULTÍMETROS até sofisticados, 
digitais, cheios de "mumunhas", a 
preços altamente convidativos (isso 
porque entraram no País por canais 
não regulares...), não é "uma boa" 
a aquisição desses itens, justamente 
porque quando eventualmente for 
necessária uma Assistência Técni- 
ca, um reparo ou substituição de 
componentes "chave", o pobre 
comprador "ficará na mão" (qual- 



quer dia explicaremos a origem 
exala do termo "ficar na mão", pa- 
ra aqueles que ainda não intuí- 
ram...). Garantia, então, nem se fa- 
la! 

Por tais motivos, prefiram ad- 
quirir instrumentos de fabricação 
nacional, ou "nacionalizados" 
(montados no Brasil, por Conces- 
sionárias autorizadas de importan- 
tes fabricantes do Exterior...) e - 
sempre - em Lojas, ou mesmo via 
marketing Postal, porém de forne- 
cedores conhecidos, estabelecidos, 
com "nome a zelar"... Mesmo que 
isso represente um custo um pouco 
maior, oferecerá, em contrapartida, 
possibilidades concretas de garantia 
(no caso de defeito industrial a Lo- 
ja ou fornecedor encaminhará, jun- 
to ao fabricante, a troca do 
MULTÍMETRO...) e de futura As- 
sistência Técnica (que, mesmo de- 
pois da garantia "vencida", possi- 
bilitará a manutenção do aparelho 
por quem entende dele, e por quem 
possui os necessários componentes 
de reposição...). 

• c • • • 

OS CUIDADOS COM 
O INSTRUMENTO 

Os "antigos" VOLT-OHM- 
MILIAMPERÍMETROS (nome que 
davam ao MULTÍMETRO no 
"tempo da válvula"...) eram ro- 
bustíssimos, com caixas pesadas e 
fortes de baquelite, metal ou madei- 
ra revestida. Se, eventualmente, 
caíssem sobre uma bancada, que- 
brariam... abancada! Atualmente, o 
exagero dirigiu-se para o extremo 
oposto: caixinhas fragilíssimas, de 
plástico fino, coberturas das escalas 
ou displays com janelas de acrílico 
transparente que mais parecem uma 
folha de celofane, bornes (jaques) 
pequeninos, frouxos, plugues dos 



cabos de prova e medição também 
finos, pequenos e "fraquinhos", 
essas coisas... São, também, pontos 
a considerar quando da aquisição, 
já que um instrumento desses deve 
(dissemos no início do presente 
"ARQUIVO"...) ser - pelo menos - 
durável! Pelas próprias característi- 
cas de uso, um MULTÍMETRO 
"anda", daqui pra lá e de lá pra cá, 
numa bancada, estando sempre su- 
jeito a "tombamentos" e algumas 
pancadinhas... 

Obviamente que o aparelho 
deve ser tratado e usado com míni- 
mos cuidados "físicos", porém é 
sempre válido optar-se por um mo- 
delo que mostre alguma estrutura, 
caixa não muito frágil, escala e 
"janela" de leitura bem protegidas, 
etc. 

Para prevenir acidentes, a po- 
sição natural de um MLTLTÍME- 
TRO deverá sempre ser a... DEI- 
TADA! Embora as caixas (geral- 
mente na forma de um prisma re- 
tangular...) quase sempre possam 
repousar "em pé", essa não é uma 
"postura" adequada, já que qual- 
quer "puxãozinho" nos cabos de 
medição, ou mesmo um leve es- 
barrão, poderá derrubar o instru- 
mento (e os danos serão diretamen- 
te proporcionais à fragilidade física 
do multímetro...). 

No que diz respeito aos ins- 
trumentos analógicos, então, a po- 
sição deitada é quase que obrigató- 
ria, para evitar erros de paralaxe 
(erro angular de visualização da 
posição do ponteiro, com relação à 
escala graduada, abaixo dele...). 
Uma opção válida é estabelecer-se 
uma espécie de suporte inclinado, 
bem fixado no fundo da bancada 
(de modo a facilitar a visualização 
e - ao mesmo tempo - proteger e 
abrigar o instrumento). Já nos 
multímetros digitais (modernamente 
todos com displays em cristal líqui- 
do...) a posição deitada facilitará a 
leitura por qualquer que seja o ân- 
gulo de observação (o que não 
ocorre forçosamente, na posição 
"empe")... 

Qualquer que seja a cir- 
cunstância, na bancada, o 
MULTÍMETRO deve ficar fisica- 
mente "travado", de modo que um 
acidental "puxão" nos cabos de 
medição não possa derrubar o "bi- 
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cho" no chão (no máximo teremos 
um cabo rompido, ou um plugue ar- 
rancado - prejuízos bem menores 
do que um multiteste em "vista ex- 
plodida..."). 



E TEM MAIS... 
(NA PRÓXIMA "AULA") 

Tem ainda outros importantes 
"macetes" técnicos (mais a respeito 
da utilização do que - propriamente 
- referentes aos cuidados na aqui- 
sição...) e práticos que - como não 
"cabem" no presente ARQUIVO - 
serão abordados aqui mesmo, na 
próxima ABC. 

O assunto é extenso e sua va- 
lidade prática (para toda a "vida" 
Eletrônica do Leitor/"Aluno"„.) 
muito grande, merecendo a divisão 
em duas "Aulas" (mais um impor- 
tante motivo para que ninguém per- 
ca a próxima ABC...). 
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ELETRÔNICA BASCA - TEORIA PRÁTICA 
Cr$ 12.500,00- da Eletricidade até Eletrônica 
Digital, componentes eletrônicos, instrumentos 
e análise de circuitos. Cada assunto é acom- 
panhado de uma prática. 
INSTRUMENTOS PADFIONA ELETRÔNICA 
Cr$ 12.500,00- Conceitos, práticas, unidades 
elétricas, aplicações. Multímetro, Osciloscópio, 
Gerador de Sinais, Tester Digital, Microcompu- 
tador e dispositivos diversos. 
RADIO - TEORIA E CONSERTOS 
Cr$ 12.500,00- Estudo do receptor, calibragem 
e consertos. AM/FM, ondas médias, ondas 
curtas, estéreo, toca-discos, gravador cassete, 
CD-compactdisc. 

CO COMPACT DBC - TEORIA CONSERTOS 
Cr$ 12.500,00- Teoria da gravação digital a la- 
ser, estágios, do CD player, mecânica, sistema 
ético e circuitos. Técnicas de limpeza, conser- 
vação, ajustes e consertos. 
TELEVISÃO - CORES PRETO/BRANCO 
Cr$ 12.500,00- Pnncfpios de transmissão e cir- 
cuitos do receptor. Defeitos mais usuais, locali- 
zação de estágio defeituoso, técnicas de con- 
serto e calibragem. 

VDEO-CASSETE - TEORIA CONSERTOS 
Cr$ 12.500,00- Aspectos teóricos e descrição 
de circuitos. Toma como base o original NTSC 
e versào PAL-M. Teoria, técnicas de conserto 
e transcodificação. 
ELETRÔNICA ENGÍTAL 
Cr$ 12.500,00- da Lógica até sistemas micro- 
processados, com aplicações em diversas 
áreas: televisão, vfdeo-cassete, vídeo-game, 
computador e Eletrônica Industrial. 



ELETRÔNCA DE Vfc)EO-GAM£ 

Cr$ 12.500,00- Introdução a jogos eletrônicos 
microprocessados, técnicas de programação e 
consertos. Análise de esquemas elétricos do 
ATARI e ODISSEY. 
CONSTRUA SEU COMPUTADOR 
Cr$ 12.500,00 - Microprocessador Z-80, eletrô- 
nica (hardware) e programação (software). 
Projeto do MICRO-GALENA para treino de 
assembly e manutenção de micros. 
MANUTENÇÃO DE MCROS 
Cr$ 12.500,00- Instrumentos e técnicas, tester 
estático, L6A, analisador de assinatura, ROM 
de debugging, passo -a- passo, caçador de en- 
dereço, porta móvel, prova lógica. 

cncurros de mcros 

Cr$ 14.000,00- Análise dos circuitos do MSX 
(HOT BIT/EXPERT), TK, TRS-80 (CP 500), 
APPLE, IBM-XT. Inclui microprocessadores, 
mapas de memória, conetores e periféricos. 
PERFÉRICOS PARA MCROS 
Cr$ 12.500,00- Teoria, especificações, carac- 
terísticas, padrões, interação com o micro e 
aplicações. Interfaces, conectores de expansão 
dos principais micros. 



SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTE- 
OPADO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA 
AGÊNCIA CENTRAL - SP OU CHEQUE NO- 
MNAL A EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL 
LTDA. RUA GENERAL OSÓRIO, 185 CEP 
01213 - SÃO PAULO - SP + CR$3.O00,O0?A- 
RA DESPESA DO CORREIO. 
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Prepare-se para um futuro melhor, 

estudando na mais experiente e tradicional escola 

por correspondência do Brasil. 

Monitor é a primeira escola por correspondência do Brasil. 
Conhecida por sua seriedade, capacidade e experiência, desenvol- 
veu ao longo dos anos técnicas de ensino adequadas ao estudante 
brasileiro e que se consolidaram no método Aprenda Fazendo. 
Teoria e prática proporcionam ao aluno um aprendizado sólido, 
tornando-o capaz de enfrentar os desafios que se apresentam ao 
profissional dessa área. Nosso curso de Eletrônica, Rádio, Áudio e 
Televisão é apresentado em lições simples e bastante iiustradas, 
permitindo ao aluno aprender progressivamente todos os conceitos 
formulados no curso. Complementando a parte teórica, você poderá 
realizar interessantes montagens práticas com esquemas bem cia- 
ras e pormenorizados que resultam na montagem do RÁDIOGRAM- 
MESTRE, como mostra a foto. 

A Eietrônica é o futuro. Prepare-se! 

COMPARE: Omelhor ensinamento, os materiais mais adequa- 
dos e mensalidades ao seu alcance. Envie seu cupom ou escreva 
hoje mesmo. Se preferir venha nos visitar: Rua dosTimbiras, 263 das 
8 ás 18 hs. Aos sábados, das 8 às 12 hs. Telefone (01 1) 220-7422. 
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PEÇA JA SEU CURSO: 

Envie cupom ao lado preenchido 

para: INSTITUTO MONITOR 

Caixa Postal 2722 -CEP 01 060 

São Paulo - SP 

Ou ligue para 

(011)220-7422 







® NA0 MANDE DINHEIRO AGORA! 

\ —-X Só pague ao retirar o curso na agência do correio através 
.. _„-^ do Reembolso Postal. Ao valor da mensalidade será 
acrescida a tarifa postal. 

"■Sr. Diretor: 

I D Desejo receber gratuitamente e sem nenhum compromisso, 
•• ._ I informações sobre o curso Eletrônica Sem Segredos. 

\ REEMBOLSO POSTAL 
U Prefiro que o curso Eletrônica Sem Segredos seja enviado 

I imediatamente pelo sistema de Reembolso Postal. Farei o 
pagamento da 1* remessa de lições apenas ao recebê-lo na 
kj agência do correra. 

^F D Plano 1: Com Kit -8xCr$ 25.900,00 • 

|D Plano 2: Sem Kit- 8xCr$ 15.200,00 c 



INSTITUTO MONITOR 

Rua dos Timbiras, 263 
CEP 01208 -São Paulo -SP 



I 

5 I 



NOME__ 

RUA 

BAIRRO. 
CEP 



_N«_ 



_ CIDADE _ 



EST. 



Mensalidades atualizadas pela inflação. 
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UMA METRALHADORA ELETRÔMCA (BRINQUEDO PARA OS PE- 
QUENOS) E UM DETETOR DE MENTIRAS (PARA DESMASCARAR OS 
"MARMANJOS"...) SÃO AS DUAS GOSTOSAS MONTAGENS DA 
PRESENTE "LIÇÃO" PRÁTICA! CIRCUITOS SIMPLES, BARATOS, 
FÁCEIS DE MONTAR E USAR, PARA O LEITOR/" ALUNO" PRATICAR 
E "FAZER VALER" O QUE JÁ APRENDEU NO NOSSO "CURSO" 



Sem muita "história" (o "lid" 
aí em cima já diz tudo...), são 
mesmo duas montagens gostosas, 
ambas de custo baixo e bastante in- 
teressantes, como sempre aplicando 
- na prática - vários dos conceitos 
teóricos já vistos nas "Aulas" (já 
que esse é o fundamento e a razão 
da Seção PRÁTICA do ABC...). 

Como Vocês já "ficaram es- 
pertos" (nem podia ser de outra 
forma, após um ano de "Aulas"...), 
vamos, daqui pra frente, sintetizar 
mais as explicações e textos refe- 
rentes às montagens (mas nunca 
deixando de informar o necessário, 
com os devidos detalhes...), indo 
ainda mais diretamente aos pontos, 
referenciando as explicações quase 
que somente através das claras ilus- 
trações e diagramas... 

Detalhes outros, sobre os 
componentes, suas identificações, 
leituras de valores, cuidados es- 
pecíficos quanto às técnicas de 



montagem, etc., terão que even- 
tualmente ser "buscados" pelos 
"Alunos" nas imprescindíveis 
"Aulas" anteriores... Temos dito - 
e - reafirmaremos: não se pode ser 
leitor de um exemplar ou outro, do 
ABC! Ou "mergulha de cabeça", 
participando assídua e fielmente do 
sequenciamento do nosso "Curso", 
ou ficará, inevitavelmente, "boian- 
do"... Para os "Alunos" que "che- 
garam juntos", começando "do 
começo", nada mais fácil e natu- 
ral... Entretanto, para que os 
recém-"chegantes" também tenham 
iguais chances de bem desenvolver 
seus conhecimentos, recomendamos 
que - com urgência - providenciem 
a aquisição dos Exemplares/"'Au- 
la" anteriores, obrigatoriamente 
desde o número 1, já que sem uma 
completa coleção de "Aulas" não 
haverá "jeito" de entrar no ritmo. 



(239 MONTAGEM PRÁTICA) 

METRALHADORA 
ELETRÔNICA 

- FIG. 1 - "Esquema" do circuito. 
O módulo constitui apenas o "co- 
ração" de um autêntico e moder- 
no brinquedo eletrônico (a casca 
da "coisa" deverá ser feita, im- 
provisada ou adaptada pelo Lei- 
tor/" Aluno" - detalhes no decor- 
rer do presente artigo...) que, ao 
ser acionado através de um "gati- 
lho" (eletricamente representado 
por um simples interruptor de 
pressão - push-battoa), emite um 
som muito parecido com o de uma 
metralhadora ("TÁ.. .TÁ... 

TÁ. ..TÁ...") sincronizado com 
efeitos luminosos que simulam a 
emissão de "fogo" ou "raios de 
energia", tão ao gosto da garota- 
da da era televisiva! O módulo 
eletrônico, em si, foi implementa- 
do sobre um lay oot específico de 
Circuito Impresso, bem pequeno, 
de modo que será fácil o seu 
"embutimento", mesmo numa ar- 
ma de brinquedo, de baixo custo, 
que possa ser "aberta". A alimen- 
tação (versátil) pode situar-se en- 
tre 6 a 9V, proveniente de pilhas 
pequenas (4 ou 6, no adequado 
suporte) ou bateria "tijolinho". O 
consumo geral (apesar da duplici- 
dade de efeitos, em SOM e 
LUZ...) é moderado, garantindo 
boa durabilidade para as tais pi- 
lhas ou bateria (além do que o 
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controle por push-button previne 
"esquecimentos" que drenariam a 
fonte de energia, se inadvertida- 
mente deixado ligado o circui- 
to...). Sem mais detalhes, já que 
"ler esquemas", no atual estágio 
do "Curso", já deve ser "brinca- 
deirinha", para todos aí... 

• FIG. 2 - Componentes polariza- 
dos ou com terminais codificados, 
da montagem. Quanto aos transís- 
tores, notar que um é PNP 
(BC558) e outro NPN (BC548), 
devendo o Leitor/" Aluno" tomar 
o costumeiro cuidado para não 
"trocar as bolas" no momento das 
suas ligações à placa (os dois são 
iguaizinhos, salvo o código neles 
inscrito...). Os LEDs (dois, no 
circuito) também têm terminais 
identificados e específicos que - 
assim como os dos transístores 
- não podem ser ligados inverti- 
dos (o circuito não funcionaria, 
então, e o próprio componente 
poderia sofrer danos "definiti- 
vos"...). Finalmente, o capacitor 
eletrolítico é mostrado, nos seus 
dois "modelos" mais comuns - 



com terminais radiais e axiais, 
eletricamente equivalentes, mas 
cujas polaridades devem ser res- 
peitadas. Enfim: aparências, sím- 
bolos e identificação de "pernas" 
- tudo o que o Leitor/" Aluno" 
precisa saber... No "trivial" te- 
mos ainda os resistores (basta sa- 
ber "ler" o código de cores...), 
push-buttou e alto-falante, todos 
componentes mais do que "man- 
jados"... 

-FIG. 3- Lay out, em tamanho natu- 
raL do Qrcuito Impresso específico 
para a montagem. Notem que pro- 
curamos compactar ao máximo o 
desenho, de modo a facilitar o "em- 
butimento" do circuito no brinque- 
do definitivo... O Leitoi/" Aluno" que 
já for "macaco velho" não encon- 
trará dificuldades na cópia e con- 
fecção da placa... Já os "calouros" 
deverão consultar as "Aulas" ante- 
riores onde as técnicas de Circuito 
Impresso (confecção e montagem) 
foram devidamente "mastigadas". 
De qualquer modo, o padrão é tão 
simples que mesmo quem nunca 
antes realizou uma plaquinha, con- 
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JÁ VIMOS ESSA ESTRUTURA 
CIRCUITAL NA "AULA" N« 8... 



2 LEDS -ALTO 
RENDIMENTO 

Fig. 1 



seguirá levar o assunto a bom ter- 
mo, sem problemas... 

-FIG. 4- "Chapeado" da montagem, 
ou seja: a placa de Circuito Impres- 
so agora vista pelo lado não co- 
breado, com todos os principais 
componentes já posicionados e co- 
dificados. ATFNÇÃO à exata locali- 
zação e posição dos dois transísto- 
res (de novo: cuidado para não con- 



LISTA DE PEÇAS 
(232 MONTAGEM PRÁTICA) 

• 1 - Transístor BC548 ou equi- 

valente 

• 1 - Transístor BC558 ou equi- 

valente 

• 2 - LEDs vermelhos, redon- 

dos, 5mm, alto rendimento 
(outras cores, formatos ou 
tamanhos podem ser utili- 
zados, desde que sejam 
dois componentes idênticos 
e de alto rendimento lumi- 
noso...). 

• 1 - Resistor 22R x 1/4W (ver- 

me lho- vermelho-preto) 

• 1 -Resistor 1K x 1/4W (mar- 

rom-preto-vermelho) 

• 1 -Resistor 33K x 1/4W (la- 

ranja-laranja-laranja) 

• 1 - Capacitor eletrolítico de 

4u7 x 16V (ou tensão 
maior, até 60V) 

• 1 - Alto-falante mini (2 ou 2 

1/2"), impedância 8 ohms 

• 1 - Push-button (interruptor de 

pressão) tipo Normalmente 
Aberto 

• 1 - Suporte para 4 ou 6 pilhas 

pequenas, ou ainda um 
"clip" para bateriazinha de 
9V. 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(5,1 x 1,7 cm.) 

• - Fio e solda para as li- 

gações. 

DIVERSOS/OPCIONAIS 

• - Material para confecção da 

"arma", podendo ser aprovei- 
tada a "casca" de um brin- 
quedo "oco", de baixo custo, 
que possa ser aberto para o 
"embutimento" do circuito e 
complementos. 
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fundir os códigos, colocando o 
BC548 no lugar do BC558 e vice- 
versa...), à polaridade do capacitor 
eletrolítico e aos valores dos resis- 
tores com relação às localizações 
que ocupam na placa... Terminadas 



as soldagens, conferir tudinho (a- 
proveitando para verificar o próprio 
"estado" dos pontos de solda..) 
e só então cortar as sobras das 
"pernas", pelo lado cobreado... 

- HG. 5 - Conexões externas à placa 
(aproveitem para conferir as codifi- 
cações atribuídas às "ilhas" desti- 
nadas a tais conexões, "batendo" 
as indicações corr. as da figura an- 
terior...), com esta ainda vista pelo 
lado não cobiçado (no diagrama, 
propositalmente, os componentes 
pertinentes à própria placa não são 
mostrados (já o foram, na figura an- 
terior...) de modo a "desconfunctir" 
o visual. ATENÇÃO ao coneto po- 
sicionamento dos terminais dos 
dois LEDs (notem que estes, embo- 
ra vistos juntos à placa, podem ser 
ligados "remotamente" através de 
pares de fios finos...) e à polaridade 
da alimentação (pilhas ou bateriaX 
sempre lembrando da norma uni- 
versal de fio vennelho para o positi- 
vo e fio preto para o negativa Os 
comprimentos dos fios às pilhas ou 
bateria, push-button e alto falante, 
dependerão muito do arranjo final 
da instalação... Como sempre, re- 
comendamos que a cabagem tenha 
o comprimento suficiente, sem so- 
bras (que tomam a montagem dese- 
legante e dificultam a instalação, 
naquele "emaranhado" de fios...) 
nem faltas (que tomam difícil a co- 
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locação do conjunto no escolhido 
contamec.X 

- HG. 6 - A instalação do módulo na 
"arma"... Obviamente que antes da 
definitiva fixação do conjunto, o 
circuito deve ser testado... Basta 
colocar as pilhas ou bateria e aper- 
tar o push-button. O pequeno alto- 
falante deverá emitir o nítido (sur- 
preendentemente forte, principal- 
mente se a alimentação escolhida 
for baseada em 6 pilhas peque- 
nas.-) "RÁ..TÁ..TÁ_.TÁ..", com os 
dois LEDs piscando em sincronis- 
mo, emitindo lampejos firmes e si- 
multâneos... Quanto ao "embuti- 
mento" do circuito, a figura mestra 
apenas uma sugestão, bastante 
genérica, de "onde pode ficar o 
quê"... Quem for habilidoso e tiver 
gosto por trabalhos manuais, po- 
derá construir "do zero" a "arnia", 
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usando tubos plásticos, funis, cai- 
xas, etc, eventualmente aproveita- 
dos de embalagens de alimentos, 
cosméticos, remédios, etc., juntan- 
do-os esteticamente, pintando e 
decorando a "metralha" à gosto... 
Alguns pontos nos parecem fun- 
damentais: para um bom "balanço" 
da "arma", as pilhas ou bateria (e- 
lemento mais pesado do conjunto) 
devem ficar dentro do cabo da me- 
tralhadora. Os LEDs devem ficar 
dentro de uma pequena campânula 
translúcida (para boa difusão dos 
lampejos luminosos...) na extremi- 
dade do cano da "arma"... Quem 
quiser dar um lay out "espacial" ao 
brinquedo, poderá também incorpo- 
rar o pequeno alto-falante a um "fu- 
nil" de plástico ou metal, acoplado 
à extremidade do cano da "arma" 
(corr. m. pouco de imaginação e 



habilidade, a campânula com os 
LEDs poderá ser sobreposta, fron- 
talmente, ao alto-falante). Finalmen- 
te, por óbvias razões ergonómicas, 
o push-button deve ficar na posição 
correspondente ao gatilho da "ar- 
ma" (lá onde o dedo indicador do 
operador naturalmente repousa, ao 
segurar o brinquedo.. .). Muitos dos 
distintcs Leitores/" Alunos" já 
"passaram da idade" (alguns ainda 
não perceberam...) de brincar com 
coisas desse tipo, mas muitos, 
quase todos, têm filhos, irmãos, 
priminhos e essa corja toda de 
"pestinhas", que irão simplesmente 
"babar" pela METRALHADORA 
ELE1RÔNIC/... Cuidado! Se deixar 
"vazar" para a garotada da vizi- 
nhança que Você é o "mago" cons- 
trutor desse fantástico brinquedo, 
os "diabinhos" farão fila na sua 
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porta, solicitando a imediata cons- 
trução de uma dúzia de exemplares, 
para reforçar o "arsenal" da turmi- 
nha.. 

-HG. 7 - O circuito, come funciona. 
Observando com atenção, e racio- 
cinando "em bloco" (levando 
também em consideração o próprio 
"esquema" - fig. 1), não será difícil 
ao Leitor/" Aluno" acompanhar o 
funcionamento da METRALHADO- 
RA... O bloco ativo é o composto 
pelos dois transístores complemen- 
tares, diretamente acoplados para 
funcionar come um "super-amplifi- 
cador" (é uma espécie de "Darling- 
ton" complementar...). Uma rede 
simples, de realimentação e polari- 
zação, formada pelos resistores de 
33K e 1K e pelo eletrolítico de 4u7, 
faz com que o bloco amplificador 
entre em oscilação de baixa fre- 
quência (essa baixa frequência de- 
ve-se principalmente à grande 
Constante de Tempo oferecida pelo 
eletrolítico...), assim que energiza- 
do. A Saída do amplificador/oscila- 
dor, além de realimentar a sua pró- 
pria Entrada (sem o que - aliás - não 
haveria oscilação.. .), é aplicada dire- 
tamente ao pequeno alto-falante 
(que traduz os pulsos elétricos pre- 
sentes no coletor do BC558 nos 
'TÁ.TÁ.TÁ.. da metralhadora) e 
ainda "sobra" energia para alimen- 
tar, simultaneamente, o par de LEDs 
em paralelo (cada 'TÁ" no alto fa- 
lante, um pulso luminoso nos 
LEDs...). O iesistor de 22R em série 
com o par "paralelado" de LEDs, 
promove não só uma certa limitação 
de Corrente, como também evita 
que a impedância muito baixa dos 
indicadores luminosos "roube" 
Potência do alto-falante, "casan- 
do" bem a distribuição de energia 
para os dois tipos de efeito (SOM 
e LUZ). Em termos gerais, embo- 
ra os mesmos efeitos pudessem 
ser obtidos de vários outros arran- 
jos circuitais, o adotado é o mais 
simples e económico, já que a im- 
pedância naturalmente baixa de 
um multivibrador desse tipo per- 
mite o acoplamento direto dos 
transdutores de Saída (no caso o 
alto-falante e os LEDs), com sufi- 
ciente "aproveitamento"... 
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(24? MONTAGEM PRATICA) 

DETETOR DE MENTIRAS 



FIG. 1 - O "esqueminha" do cir- 
cuito (não poderia ser mais sim- 
ples...)- Notem que (e detalhes 
sobre isso serão visto no finalzi- 
nho, sob o título "O CIRCUITO - 
COMO FUNCIONA"...) embora 
o centro "visual" - em todos os 
sentidos - do circuito, pareça estar 
no medidor (galvanômetro, estu- 
dado na presente "Aula"), na 
verdade o principal componente é 
o único transfstor - BC548 - que 
realiza os reais trabalhos no ar- 
ranjo... No fundo, o circuito do 
DETETOR DE MENTIRAS não 
passa de um sensibilíssimo ohmí- 
metro, já pré-calibrado para medir 
pequenas variações em grandes 
Resistências, indicando nitida- 
mente e imediatamente essas va- 
riações através do deslocamento 
proporcional do ponteiro do ins- 
trumento! As "pontas de prova", 
no caso, são substituídas por duas 
manoplas metálicas (podem ser 
simples pedaços de cano, em fer- 
ro, aço, cobre, etc.) que deverão 
ser seguras pelo "paciente", uma 
em cada mão. Liga-se o aparelho 
e calibra-se (através do potenciô- 
metro...) uma indicação de "ze- 
ro", para a condição básica de 
"repouso" (explicaremos mais à 
frente, a possibilidade de uso de 
praticamente qualquer pequeno 
galvanômetro, mesmo V.U.s bara- 
tos, ou instrumentos de "zero 
central"). Em seguida devem ser 
feitas à pessoa que segura as ma- 
noplas, uma série de perguntas, 
"embutindo" nessa inquirição as 



questões nas quais pretendemos 
"flagrar" alguma mentira... 
Através de um comprovado fenó- 
meno de aumento da sudorese 
(transpiração), que é um reflexo 
metabólico do aumento da pressão 
sanguínea, ocasionado por um in- 
cremento na tensão nervosa, deri- 
vado - por sua vez - da tentativa 
da pessoa de "manter o auto-con- 
trole" para "não parecer" que 
está mentindo, dentro de 1 ou 2 
segundos (as reações bio-quúni- 
cas do corpo são um tanto len- 
tas...) o "valor resistivo" que o 
seu próprio corpo interpunha ao 
circuito (no mínimo algumas cen- 
tenas de milhares de ohms, e no 
máximo alguns megohms...) se al- 



terará levemente (em torno de 
5%...). A sensibilidade do circui- 
to, contudo, é tão alta que mesmo 
essa minúscula variação será cla- 
ramente indicada pelo ponteiro, 
alcaguetando a mentira! Voltando 
ao circuito, propriamente, notem 
que além do galvanômetro e do 
transístor, temos apenas alguns 
resistores comuns, sendo um deles 
variável ou ajustável (o poten- 
ciômetro), para que possamos 
"zerar" ou calibrar conveniente- 
mente o sistema... Dois díodos em 
"anti-paralelo" protegem o gal- 
vanômetro e uma bateriazinha 9V 
servirá perfeitamente para alimen- 
tar o circuito por vários meses (o 
consumo é muito baixo...). 

- FIG. 2 - Principais componentes, 
em suas aparências, símbolos e 
identificação de terminais... No- 
tem que a caraterística "não críti- 
ca" do circuito, aliada à ampla 
possibilidade de ajuste, permite 
inúmeras equivalências, tanto no 
transfstor quanto nos díodos. O 
BC548 pode ser substituído por 
BC547, BC549 e muitos outros, 
classificados como "universais" 
(ver ARQUIVO TÉCNICO de 
ABC ne 7). O 1N4148 pode ser 
trocado por 1N914, 1N4001, etc., 
também sem problemas... Quanto 
ao galvanômetro, praticamente 
qualquer instrumento de bobina 
móvel, com alcance entre lOOuA 
e ImA pode ser usado (não se 
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preocupem com o tipo de escala 
originalmente apresentado pelo 
instrumento, já que no DETETOR 
DE MENTIRAS, na realidade, 
não usaremos o galvanômetro pa- 



ra "medir" Resistências, mas 
apenas para comparar...). Qual- 
quer V.U. barato, microamperí- 
metro ou miliamperimetro, dentro 
da citada faixa, servirá, mesmo 
que apresente "zero central" 
(ponteiro normalmente repousan- 
do no meio da escala, como acon- 
tece em alguns V.U.s de "sinto- 
nia", encontráveis a baixo preço 
nas "sucatas da vida"...). Só não 
esquecer que os instrumentos de 
bobina móvel têm terminais pola- 
rizados (os de "zero central" 
NÃO, já que - obviamente - po- 
dem fazer seu ponteiro defletir 
"pra lá" ou "pra cá"...). Resisto- 
res e potenciômetro apresentam 
valores comuns, fáceis de encon- 
trar... 

FIG. 3 - "Chapeado" da monta- 
gem. Devido à extrema simplici- 
dade do circuito (pouquíssimos 
componentes) e à presença do 
galvanômetro, que obriga a even- 
tual caixa a ter dimensões não 
muito restritas, optamos pela 
construção na técnica "ponte de 
terminais" (que o Leitor/" Aluno" 
assíduo já praticou intensamente, 
nas primeiras Montagens do nosso 
"Curso"...). Notem que embora 
tal sistema de montagem e interli- 
gação seja dos mais elementares, 
exige alguns cuidados básicos: 

■ Numerar os terminais da "ponte" 
(a barra de fibra aceita bem mar- 
cação com lápis) ajuda a evitar er- 
ros e inversões, facilitando encon- 
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trar-se os pontos de ligação (fica 
simples saber "o que liga on- 
de"...). 

- Atenção à identificação e polari- 
dades dos terminais do transfstor, 
diodos e galvanômetro. Cuidado, 
também, com o correto estabele- 
cimento da polaridade da alimen- 
tação (Lembrar: fio vermelho para 
o positivo e fio preto para o nega- 
tivo). 

- Não permitir que partes metálicas 
ou terminais de componentes se 
toquem, indevidamente! Quando é 
inevitável que, "mecanicamente", 
as "perninhas" dos componentes 
fiquem muito próximas, é bom 
protegê-las com "espagueti" plás- 
tico, prevenindo contatos indevi- 
dos ou "curtos"... 

- Efetuar soldagens de boa qualida- 
de (sem "sobra" e sem falta de 
solda...) conferindo tudo ao final 
(valores, posições, polaridades, 
ausência de "curtos" e estado dos 
pontos de solda), antes de aplicar 
a alimentação pela primeira vez... 

Notar que os comprimentos dos 
fios, notadamente os que vão às 
manoplas metálicas, devem ser 
compatíveis com um mínimo "con- 
forto" para o usuário... A cabagem 
ao galvanômetro, potenciômetro, 
interruptor e bateria, também deve 
ter os suficientes comprimentos pa- 
ra uma fácil instalação na caixa de- 
finitiva (sugestão mais adiante...), 
sem "sobras", porém sem desne- 
cessários "esticamentos"... 

- FIG. 4 - Sugestão para o "encai- 
xamento" e acabamento externo 
do DETETOR DE MENTIRAS... 
Embora mostremos um container 
com painel inclinado (bonito e 
elegante, podendo ser encontrado 
nos varejistas...) esse forma- 
to/disposição não é obrigatório... 
O fundamental é uma boa visuali- 
zação do mostrador do galvanô- 
metro e um acesso fácil ao poten- 
ciômetro (knob) de ajuste e inter- 
ruptor geral... Também os cabos 
que levam às manoplas metálicas 
devem sair da caixa em posição 
compatível (de modo a não atra- 
palhar nem a visualização do gal- 
vanômetro nem a eventual mani- 
pulação dos controles...). O com- 
primento dos cabos de teste de- 
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PRÁTICA 24 - DETETOR DE MENTIRAS 



LISTA DE PEÇAS 



(24! MONTAGEM PRÁTICA) 

• 1 - Transístor BC548 ou equi- 

valente 

• 2 - Diodos 1N4148 ou equiva- 

lentes 

• 1 - Galvanômetro (V.U., mi- 

croamperímetro ou miliam- 
perímetro), de qualquer ti- 
po, tamanho ou formato, 
com alcance entre lOOuA e 
1 mA (pode ser até com 
"zero central"...) 

• 1-Resistor 100R x 1/4W 

(marrom-preto-marrom) 

• 1 - Resistor 4K7 x 1/4W (ama- 

relo-violeta-vermelho) 

• 1 - Potenciômetro (linear) de 

4K7 

• 1 -Resistor 22K x 1/4W (ver- 

melho-vermelho-laranja) 

• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H, mini) 

• 1 - "Ponte" de terminais, com 

7 segmentos (pode ser cor- 
tada de uma barra inteira, 
que costuma apresentar de 
12 a 20 segmentos). 

• 1 - "Clip" para bateria "tijoli- 

nho" de 9V 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 2 - Manoplas confeccionadas 



em metal. Podem ser apro- 
veitados pedaços de cano 
de ferro (desses usados nas 
instalações hidráulicas 

domésticas...), aço, alumí- 
nio, cobre, etc. Embora não 
rígidas, recomendamos que 
o formato geral das manor 
pias seja cilíndrico (para 
facilitar o porte, nas mãos 
fechadas da pessoa), com 
diâmetro entre 1,5 e 3,0 
cm., e comprimento entre 
7,0 e 10,0 cm. 

• 1 - Caixa para abrigar a mon- 

tagem. As dimensões do 
container dependerão mais 
do galvanômetro utilizado, 
devendo também permitir, 
com "conforto", a inclusão 
da "ponte" de terminais 
com a peças, mais o posi- 
cionamento frontal (além 
do mostrador do instrumen- 
to) do potenciômetro e in- 
terruptor geral. São muitas 
as caixas plásticas padroni- 
zadas, facilmente encontrá- 
veis nos varejistas, que 
servirão para a finalidade. 

• 1 - Knob para o potenciôme- 

tro, "ao gosto do fre- 
guês"... 



verá situar-se em torno de 50 cm. 
Notem ainda que, dependendo do 
metal ou liga das manoplas (a- 
lumfhio, por exemplo...) pode não 
ser possível a soldagem dire ta 
dos cabos... Nesse caso, basta fa- 



zer a conexão eletro/mecânica 
através de pequenos parafusos/ar- 
ruelas/porcas... A utilização já foi 
descrita, basicamente, no início 
da presente matéria, mas vamos 
agora dar "dicas" mais comple- 
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tas: 

- O "paciente" (pessoa que vai 
responder às perguntas) deve es- 
tar com as mãos limpas e enxutas. 
Segura uma manopla em cada 
mão, sem precisar exercer força... 
Basta manter as manoplas nas 
mãos fechadas. Para conforto e 
estabilidade, a pessoa poderá ficar 
com ambos os braços sobre uma 
mesa (não metálica). 

- O operador coloca, inicialmente, 
o potenciômetro em sua posição 
central ("meio" ajuste) e liga o 
DETETOR. Em seguida re-ajusta 
o potenciômetro, de modo que o 
ponteiro do galvanômetro esta- 
cione exatamente em sua posição 
"zero" (se for um V.U. do tipo 
"zero central", obviamente que 
tal posição será exatamente no 
meio da escala...). 

- Nesse momento, deve ser mostra- 
do ao "interrogado" que o objeti- 
vo da experiência é manter o pon- 
teiro "lá", no "zero", e que isso 
s<5 poderá ser obtido se a pessoa 
estiver relaxada, evitando movi- 
mentar as mãos ou variar a 
pressão que está exercendo sobre 
as manoplas. 

- Em seguida, é só fazer as pergun- 
tas, entremeando questões banais 
("- Qual é a cor que Você mais 
gosta...?", "Qual é o time de fu- 
tebol para o qual Você torce..?", 
essas coisas) com inquisições 
mais capciosas, nas quais se pre- 
tenda "pegar em mentira" o pobre 
coitado ("- É verdade que Você 
lambeu a língua da Mariazinha, 
quando lhe fazia respiração bo- 
ca-a-boca, naquele salvamen- 
to...?", "- Foi Você que botou 
goma arábica no desodorante da 
mamãe, deixando a "velha" com 
os sovacos embalsamados...?", e 
assim por diante...). 

Lembrar sempre que, embora a 
reação eletro/eletrônica do circuito 
seja extremamente rápida, não o é a 
do corpo do "paciente", em função 
de uma eventual mentira...! Leva, 
sempre, aproximadamente 2 segun- 
dos para que se manifestem as alte- 
rações "medíveis" ou "indicá- 
veis"... Assim, é conveniente in- 
tervalar as questões, sempre obser- 
vando o galvanômetro na busca de 
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qualquer pequena movimentação do 
ponteiro, e "dando tempo", entre o 
fim de uma resposta e o início da 
pergunta seguinte, para que possa 
ser claramente notada uma "false- 
ta"! É óbvio que as indicações do 
DETETOR não terão "valor de tri- 
bunal", principalmente porque 
existem pessoas tão auto-controla- 
das, ou que "acreditam" tanto nas 
próprias mentiras, que podem até 
"enganar" o dispositivo! Por outro 
lado, pessoas extremamente nervo- 
sas e instáveis, podem ser tão inse- 
guras que não "acreditem" sequer 
nas próprias verdades, o que "en- 
ganará" o DETETOR em sentido 
inverso (o instrumento indicará 
"mentira", mas o coitado estará di- 
zendo... a verdade!). Na média do 
comportamento psicológico/bioló- 
gico, contudo, a maioria das pes- 
soas é - realmente - "traída" pelo 
aparelho, principalmente quando as 
perguntas/respostas envolverem 
questões amorosas ou emocionais 
em geral (Quem "consegue segu- 
rar" a taquicardia quando entra na 
sala "aquela" garota - ou garoto - 
pela(o) qual nutre uma desenfreada 
e secreta paixão...?). Por todos os 
motivos e razões, o DETETOR DE 
MENTIRAS conseguirá animar 
qualquer reunião de amigos, festi- 
nhas e essas coisas! 

- FIG. 5 - O circuito, como funcio- 
na. Analisando com atenção o 
diagrama, mais o "esquema" (fig. 
1), é fácil perceber o funciona- 
mento geral do arranjo: o medidor 
(galvanômetro) está colocado no 
meio de uma "ponte" ou "gan- 
gorra" de resistores, sendo que 
um "lado" dessa "ponte" é for- 
mado pelos dois "segmentos re- 
sistivos" do potenciômetro, com 
os valores momentâneos de RPA 
e RPB dependentes do ajuste da- 
do ao dito potenciômetro. No ou- 
tro "lado da ponte" temos o resis- 
tor de 4K7 e um... "resistor 
sensível à Resistência"! Isso 
mesmo! O transfstor, em seu 
"percurso" coletor/emíssor pode 
ser eletricamente interpretado co- 
mo um mero resistor, cujo valor 
momentâneo dependerá da Cor- 
rente aplicada à sua base... Como 
tal Corrente depende diretamente 
da "Resistência Humana" (RH), 
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É UM ARRANJO SIMPLES, MAS 

CUJO FUNCIONAMENTO "DtZ" 

MUITO SOBRE O FUNCIONAMENTO 

DE CIRCUITOS MAIS COMPLEXOS! 



interposta pelo corpo do "pacien- 
te" (ele está segurando as mano- 
plas, lembram-se...?), fica claro 
que uma variação no valor de RH 
(que depende, como explicamos, 
dos fatores emocionais, nervosos 
e psicológicos "sobre o pacien- 
te"...) determinará uma variação 
amplificada no valor de "RTR"... 
Agora vamos supor que "RTR", 
em determinado instante e si- 
tuação, assuma valor de 4K7. 
Nesse caso, a Tensão no ponto 
"P" será a metade da alimentação 
geral, 4,5V, portanto... Ajustan- 
do-se o potenciômetro para seu 
"exato meio", teremos também no 
ponto "Q" os mesmo 4,5V, cor- 
respondentes à metade dos 9V 
que energizam o circuito. Entre 
dois potenciais (Tensões) idênti- 
cos, não é possível a circulação 
de Corrente (feito duas caixas 
d 'água apresentando o mesmo ní- 
vel de líquido, interligadas por 
um cano, através do qual não há 
fluxo (já vimos essa analogia em 
"Aula" anterior...). Quando, 
porém, a "Resistência Humana" 
RH "cai", ainda que só um "ti- 
quinho", o valor ôhmico de 
"RTR" (Resistência coletor/emís- 
sor do transfstor) também "cai", e 
em maior proporção, devido ao 
fator de amplificação do compo- 
nente! Com isso, a Tensão no 
ponto "P" "desce" a nível subs- 
tancialmente inferior aos 4,5 V, 
determinando a circulação de 
Corrente através do medidor 



(IMD), com este, logicamente, in- 
dicando o fluxo através do deslo- 
camento do seu ponteiro! Dois 
pontos são fundamentais: um é o 
"poder amplificador" do transfs- 
tor, através do qual mesmo uma 
muito pequena alteração no valor 
de "RH" se manifesta como subs- 
tancial variação no valor de 
"RTR", e o outro é a possibilida- 
de ampla de "compensar" a 
Tensão momentânea no ponto 
"P" via conveniente ajuste do po- 
tenciômetro, que permite a "equa- 
lização" da Tensão corresponden- 
te, no ponto "Q"...! Retomando 
um pouco ao "esquema" (fig. 1) 
observem que os diodos, "pra lá" 
e "pra cá", paralelados com o 
galvanômetro, simplesmente não 
permitem a ocorrência acidental 
de sobretensões entre os terminais 
do medidor, protegendo-o efeti- 
vamente. E tem mais: aquele re- 
sistor de 100R, alinhado com o 
ramal positivo da alimentação, es- 
tabelece uma pré-limitação de 
Corrente de modo que, se aciden- 
talmente o cursor do potenciôme- 
tro for levado "todo para cima", e 
mesmo estando "em curto" as 
manoplas, naquele instante, não 
se desenvolverá Corrente excessi- 
va sobre o diodo 1N4148 "de 
baixo" e percurso coletor/emissoi 
do BC548, numa importante pro- 
teção a esses dois componentes... 



